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1. BON A SAVOIR  

 
UTILISATION DU LOGICIEL : 
 
But du logiciel  Le but du logiciel est de planifier les interventions chirurgicales 

sur la hanche, en particulier les arthroplasties totales de la 
hanche 
 

Déconnexion  Il est important de se déconnecter après avoir planifier un/des 
cas.  
Pour cela cliquer sur votre nom en haut à droite, puis faire 
« Déconnexion » 
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{¦w [ΩhbD[9¢ ζ CUPULE  » 
 

Possibilité de 
modifier la valeur 
ŘΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de 
modifier la valeur 
ŘΩŀƴǘŞǾŜǊǎƛƻƴ 
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Possibilité de 
modifier la taille 
de la cupule 
 

 

 
 
 
 
Afficher les 
informations sur 
les valeurs 

 

 
  
  
{¦w [ΩhbD[9¢ ζ TIGE » 
 

 

[Ŝ ƳƻŘŝƭŜ ŀŦŦƛŎƘŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ 
Ŏŀǎ Řǳ ǇŀǘƛŜƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 
ŘΩǳƴ modèle schématisé explicatif qui permet de 
comprendre à quoi correspondent les valeurs. 
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2. GENERALITES 

NOM DU DISPOSITIF : 

Le nom du dispositif est « 3D HIP PLANNER ».  

DESTINATION : 

Le logiciel 3D HIP PLANNER est destiné à la planification préopératoire de la chirurgie de la 
hanche. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Le 3D HIP PLANNER permet de visualiser en 3D l'anatomie de la hanche et du fémur proximal; 
il permet de planifier le positionnement, la taille et le modèle d'une prothèse totale de hanche, 
en préparation d'une chirurgie de la hanche. Il comprend une bibliothèque 3D avec plusieurs 
modèles d'implants, dans leurs différentes tailles, de prothèses totales de hanche. Une fois la 
planification effectuée et validée par le chirurgien utilisateur, le logiciel fournit un rapport de 
planification. 

En utilisant des objets numériques 3D reconstruits à partir des images DICOM fournies par le 
chirurgien, ce logiciel affiche la structure osseuse de la hanche et du fémur proximal du 
ǇŀǘƛŜƴǘΦ Lƭ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŀ ǇǊƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ƘŀƴŎƘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƻsseuse reconstruite 
numériquement. Le chirurgien peut manipuler des paramètres tels que la gamme et la taille 
de la prothèse. La position par défaut de la prothèse est définie par One Ortho de manière à 
réduire le temps de traitement du cas pour l'utilisateur chirurgien et ne constitue pas une 
proposition de planification. 

L'interface visuelle du logiciel est disponible en version sombre et en version claire. 

VERSION DU LOGICIEL : 

La version en vigueur dans ce manuel est la version 2.4. 
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AVERTISSEMENTS :  
 

¶ Avant d'utiliser le logiciel, lisez le Manuel Utilisateur : toutes les étapes et tous les outils 

y sont décrits. Lƭ ȅ ŀ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŜǊ ǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ƻǳ ƎŀƳƳŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘ ƛƴŀŘŀǇǘŞŜ Ŝƴ 

utilisant le logiciel avec trop peu de connaissances au sujet de son fonctionnement. 

¶ bŜ ǘǊŀƴǎŦŞǊŜȊ ƧŀƳŀƛǎ ƭŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘϥŀŎŎŝǎ Ł ǳƴ ǘƛŜǊǎΣ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ Ŝǘ ƭŜ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ǎƻƴǘ 

strictement personnels. Un tel comportement risquerait de rendre des données 

confidentielles accessibles à des tiers. 

¶ Assurez-vous de bien comprendre l'étiquette. En cas de doute, consultez les 

informations détaillées dans le Manuel Utilisateur. En effet, il pourrait y avoir un risque 

ǉǳŜ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ ŀǇǇƻǊǘŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƻǊƳŀƴǘ ƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ 

exigences réglementaires. 

¶ Assurez-vous que la version du Manuel Utilisateur utilisée est identique à la version 

identifiée sur l'étiquette du logiciel. En effet, il pourrait y avoir un risque que 

ƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ ŀǇǇƻǊǘŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŜǊǊƻƴŞŜǎ ŀǳ ǎǳƧŜǘ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭΣ 

ou que le présent Manuel Utilisateur accessible depuis le logiciel corresponde à une 

autre version du logiciel. 

¶ Utilisez toujours un navigateur conforme aux demandes du fabricant et assurez-vous 

qu'il ne soit pas obsolète afin d'éviter les failles de sécurité. En effet, un risque de 

sécurité est présent si le navigateur est obsolète. 

¶ Respectez les exigences minimales concernant les caractéristiques du matériel (y 

compris la définition de l'écran) et des réseaux informatiques, telles qu'elles sont 

définies dans le Manuel Utilisateur, afin de garantir l'affichage correct de l'interface du 

logiciel et d'éviter les désagréments et les problèmes de sécurité. En effet, un risque 

ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇǊƻǳǾŞ ǇŀǊ ƭŜ 

fabricant, ou en utilisant le Manuel Utilisateur électronique dans un environnement 

ne correspondant pas aux exigences de matériel et de réseau informatique. 

¶ Pour éviter les problèmes liés aux données de sortie de la planification, assurez-vous 

que les données du patient sont correctes. En effet, il pourrait y avoir un risque que 

les données affichées par le logiciel soient incorrectes. 

¶ Dans la mesure où il y a un risque que vous souhaitiez modifier la planification après 

revue de la page de synthèse, avant de valider la planification, vérifiez que le visuel 3D 

de la page de synthèse est conforme au résultat attendu. Une planification inadaptée 

peut mener à un allongement du temps opératoire. 

¶ Aucune sauvegarde temporaire n'est possible, la progression sera perdue si le logiciel 

est fermé sans avoir entièrement terminé et validé la planification ; il y a un risque que 

vous oubliiez ou perdiez la planification. Veillez à valider le cas pour sauvegarder le 

planification et conserver un rapport de planification archivé. Après validation, le 

rapport de planification est disponible sur la plateforme. 

¶ N'hésitez pas à nous faire part de tout bug ou anomalie (voir §contact). Malgré notre 

plus grande attention au cours du développement du logiciel, il demeure toujours un 

risque que celui-ci présente un défaut. 

¶ À la demande de l'utilisateur, le Manuel Utilisateur peut être fourni en version papier 

dans les 7 jours suivant la demande. 
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[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ planification 3D réalisée en pré-opératoire par le chirurgien 
formé1. Les données présentées par le logiciel ne sont pas interprétées et le choix final de la 
planification est réalisé par le personnel médical formé2.   
 
Lƭ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊǎ ǿŜō ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻƴƎƭŜǘǎ ŘΩǳƴ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ Ŝƴ 
ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ 
 
 
SPÉ/LCL/!¢Lhb{ 5ΩLb{¢![[!¢Lhb : 
 
{ȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ :  

¶ Windows, 

¶ Mac OS. 
 

Navigateur :  

¶ Google Chrome 
 
La version du navigateur utilisé doit être compatible avec la technologie WEBGL : 

https://caniuse.com/?search=webgl 

 
Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ǉǳŀƴǘ Ł ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ internet utilisée mais les échanges 
et transferts peuvent être longs avec une connexion à bas débit. Nous recommandons une 
connexion avec un débit supérieur à 100Mbits/s. 
 
[Ŝ ǎƛǘŜ Ŝǎǘ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜǎǇƻƴǎƛŦΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀŘŀǇǘŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ 
ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ мнллȄстрΦ 
 
 
UNITÉS UTILISÉES 
 
Toutes les longueurs sont indiquées en millimètre (ex. offset, longueur, etc.). 
Tous les angles sont en degré (ex. antéversion, inclinaison, etc.). 
 
 
ACCESSIBILITÉ À LA DOCUMENTATION : 
 
La documentation est accessible à tout moment sur la plateforme, dans le menu en haut à 
droite situé à côté Řǳ ǇǊƻŦƛƭ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ  
Apparait alors un menu proposant de télécharger les documents disponibles selon votre 
besoin Ŝǘ ƭΩƛƴǘƛǘǳƭŞ Ŏƛ-dessus. 
 

 
1 vǳƛ Ŝǎǘ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŘƛǇƭƾƳŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƘƛǊǳǊƎƛŜ ƻǊǘƘƻǇŞŘƛǉǳŜ 
2 vǳƛ Ŝǎǘ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŘƛǇƭƾƳŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƘƛǊǳǊƎƛŜ ƻǊǘƘƻǇŞŘƛǉǳŜ 
 

https://caniuse.com/?search=webgl
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Ce Manuel utilisateur est accessible également à tout moment au sein de ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ  .  
 

 
LΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ŏƛ-dessus représente la version validée pour ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘΦ 



/ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ϧ Durée de vie 
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3. /hb5L¢Lhb{ 5Ω¦¢L[L{!¢Lhb 

DESTINATION : 

Le 3D HIP PLANNER est destiné à la planification de la chirurgie de la hanche dans un contexte 
préopératoire. 
Il permet de déterminer les gammes et tailles de prothèses adéquates à implanter pour une 
arthroplastie totale de la hanche. 
 
INDICATIONS 

Le dispositif 3D HIP PLANNER est indiqué lorsqu'une prothèse totale de hanche est indiquée. 

UTILISATEURS PREVUS 

Les utilisateurs prévus du dispositif médical sont les chirurgiens orthopédistes, ayant des 
connaissances en anatomie, biomécanique et chirurgie reconstructive du système 
locomoteur, ainsi que des techniques chirurgicales associées. Le chirurgien est responsable de 
la planification et de l'approbation du plan à l'aide du dispositif médical. 
 
POPULATION CIBLE 

Le dispositif 3D HIP PLANNER est destiné à être utilisé pour des hommes ou femmes, ayant 
atteints la maturation osseuse du squelette et nécessitant une chirurgie totale de la hanche 
ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴǎ ǇǊŞǾǳŜǎ Ŏƛ-dessus.  
 
Les femmes enceintes et allaitantes sont exclues de la population cible.  
 
PERFORMANCES REVENDIQUEES 

Aucune performance clinique n'est revendiquée, les performances revendiquées sont les 
suivantes : 

¶ Évaluation de la taille de tige adéquate : une différence de taille entre la prothèse 
implantée et la taille prévue lors de l'utilisation du dispositif de 1 ou moins, dans 90 % 
des cas. 

¶ Évaluation de la taille du cotyle adéquate : une différence de taille entre la prothèse 
implantée et la taille prévue lors de l'utilisation du dispositif de 1 ou moins, dans 90 % 
des cas. 
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BENEFICES CLINIQUES 

Aucun avantage clinique n'est directement revendiqué pour ce dispositif. 
Les bénéfices cliniques sont indirects et résultent de la prothèse totale de hanche.  
Les bénéfices attendus sont les suivants 

¶ Récupération fonctionnelle du patient en ce qui concerne la mobilité de la hanche, 

¶ Diminution de la douleur 
 
CONTRE-INDICATIONS  

Le logiciel de planification ne doit pas être utilisé :          

¶ Pour des articulations autres que l'articulation de la hanche 

¶ Pour la planification d'autres gammes de prothèses que celles référencées dans la 
bibliothèque. 

¶ Lorsque la prothèse de hanche est contre-indiquée. 
 
EFFETS SECONDAIRES INDESIRABLES 

Aucun effet secondaire indésirable lié au dispositif ƴΩŜǎǘ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞΦ  
 

4. DUREE DE VIE 

 
La durée de vie du logiciel est de 2 ans. 
tŜƴŘŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ hb9 hw¢Ih ƎŀǊŀƴǘƛǘ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ Ŝǘ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł 
effectuer des mises à jour pour permettre son utilisation optimale. 
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5. ACCES A LA PLANIFICATION  

 
" ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ζ Hanche 3D ». 

 
 
 
¦ƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǇŀƎŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Υ 

 
 
Lƭ ŀ ŀƭƻǊǎ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ ŀǳȄ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ 
/ΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛŎƛ ǉǳŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎǳƛǾƛ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 

doit cliquer sur  
 
 



DŞƴŞǊŀƭƛǘŞǎ ǎǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
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6. D9b9w![L¢9{ 59 [Ω!CCL/I!D9  

 
bƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎΣ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǎŜŎǘƛƻƴΣ ŘŞŎǊƛǊŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǉǳŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǘ ŜƴŎŀǊǘ ŎƻƳƳǳƴ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ 
{Ŝƭƻƴ ƭŜ ōŜǎƻƛƴΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ƴŀǾƛƎǳŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ζ CAS » à la page « SYNTHÈSE » en 
passant par les pages « CUPULE » et « TIGE ». 
 
Quelle que soit la page affichée, lŜ ōŀƴŘŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ 
façon suivante :  

 
 

Cette séquence de page à dérouler par la flèche  du ruban haut permet à chaque 
étape de réaliser soit une opération de contrôle, soit une opération de planification ou les 
deux. 
 
9ƴ Ƙŀǳǘ Ł ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ 
indiquées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur lΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Υ Nom 
et Date de naissance du patient, Date 
ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΣ wŀǇǇŜƭ ŘŜ ƭŀ 

latéralisation et numéro 
ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǳƴƛǉǳŜ de naissance 

du patient 

Rappel de la 
latéralisation du cas 
 
G pour une hanche 
gauche 
D pour une hanche 
droite 



DŞƴŞǊŀƭƛǘŞǎ ǎǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
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5Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ disponibles ( mesure 
uniquement en page SYNTHESE) : 
  
 

[ΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ /ƻƭƻǊƛƳŞǘǊƛŜ  va faire apparaitre 2 sliders permettant de 
modifier le contraste et la luminosité :  

 
 
 
 
Des outils propres à la validation sont disponibles (uniquement actif sur la page SYNTHÈSE) : 
 

[ΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛŦ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
planification. 
 

Modification de la colorimétrie Activation et désactivation de 
ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ǉƻƛƴǘ Ł Ǉƻƛƴǘ 

Activation et désactivation de 
ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜ 

Slider permettant de régler la 
luminosité  

Slider permettant de régler le 
constraste  

Accès au rapport de planification  

Validation définitive de la 
planification 



DŞƴŞǊŀƭƛǘŞǎ ǎǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
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9ƴŦƛƴΣ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΣ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛǾŜ Ŝǘ ŘŜ 
déconnexion à la plateforme sont disponibles à tout moment de la planification : 
 
 

 
 
Il est possible de zoomer / dézoomer avec la molette ς roulette de la souris sur les imageries 
ŀŦŦƛŎƘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ  
9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǎƻǳǊƛǎΣ ǘǊŀŎƪǇŀŘΣ ǘƻǳŎƘǇŀŘ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ 
ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦΦ  
  
! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ǎǳǊ t/ ŀǾŜŎ ǘƻǳŎƘǇŀŘ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ζ pincer ouvrir », 
 

 
 
Pour la même action, sur Mac avec touchpad, il faut réaliser un « glisser avec deux doigts ». 

 

Passage en plein écran Accès au manuel utilisateur 

Retour sur le suivi des interventions  Accès aux préférences chirurgicales 



 

Préférences chirurgicales 
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7. PREFERENCES CHIRURGICALES 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŀ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƛƴŘƛǉǳŜǊ ǎŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞŘƛƭŜŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
sa planification. 

tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƛƭ Řƻƛǘ ŀŎŎŞŘŜǊ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ǎŜǎ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ Ǿƛŀ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ . 
[ΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇŀƎŜ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀƛƴǎƛ : 

 
 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ŀƭƻǊǎ ǇŀǊŀƳŞǘǊŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 
 

¶ [ΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ Řǳ ǘƘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ : 
 

Thème clair Thème foncé 
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¶ [ΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴŎŀǊǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩƻŦŦǎŜǘ Ŝǘ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Υ 
Standard       Simplifiée 

        
 
 

¶ [ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾǳŜ ŀȄƛŀƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ ǘƛƎŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ : 
Affichage par défaut Masquage par défaut 

  
 

¶ [ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀƎŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ : 
Page « CAS » par défaut Page « CUPULE » par défaut 

  
 

¶ La configuration automatique ou personnaliséŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩŀƴǘŞǾŜǊǎƛƻƴ Ŝǘ 
ŘΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ 

¶ Les informations par défaut pour les implants Cupule et Tige :  
o La gamme par défaut 
o Le type par défaut 

 
Pour valider les modifications éventuelles effectuées et retourner sur la planification, 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ .



Généralités sur le déroulement ŘΩǳƴ Ŏŀǎ 

DOC 0079 H  
17/10/2025    P a g e 20 | 134 

8. ±![L5!¢Lhb 5Ω¦b9 t[!bLCL/!¢Lhb  

8.1. GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉwh¦[9a9b¢ 5Ω¦b /!{ 

Comme indiqué précédemment, lΩƻǳǘƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ŀǾŜŎ ƭŀ ǎǳŎŎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ п ǇŀƎŜǎ 
όŞŎǊŀƴǎύ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŘŞŦƛƭŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎŞǉǳŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ initial du « Cas » à la page finale 
de « Synthèse » en passant par la planification de la « Cupule » et la planification de la « 
Tige ». 
 
 

Écran  :   
 
 

 
{ǳǊ ǳƴ ŞŎǊŀƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŘΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜ ƴƻƳƳŞŜ ζ  - Cas » se présente de 
la façon suivante pour une chirurgie planifiée sur un côté Droit indiqué par le pictogramme 

 en haut à gauche. 
 

wǳōŀƴ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ Řǳ Ŏŀǎ 

Informations 
administratives du cas 

Encart dynamique de visualisation 3D Encart statique ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ des données 
anatomiques osseuses du cas 

wǳōŀƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŦƛƴŀƭΣ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ 
du cas et accès au manuel utilisateur 
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Ce premier écran est une étape ŘΩŀŎŎŝǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŀǳ ƳŀƴǳŜƭ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ Ŝǘ de 
contrôle par le chirurgien des données administratives et anatomiques du cas. 
 
Les informations de cette première page resteront accessibles sur les écrans suivants en 
Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŘƻǳōƭŜ ŦƭŝŎƘŜ ǎƻǳǎ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ζ CÔTE OPÉRÉ »  
 

 

 
 
 
 
 
 

;ŎǊŀƴ  :   
 
La seconde fenêtre nommée «  - Cupule » se présente de la façon suivante pour une 

chirurgie planifiée sur un côté Droit indiqué par le pictogramme  en haut à gauche. 
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Ce second écran est une étape de planification de la cupule prothétique dans son 
environnement osseux. Cette étape permet de fixer le centre articulaire prothétique final au 
niveau du centre de la cupule planifiée. 
 
La planification est réalisée en positionnement spatial, en dimensionnel et en typologie 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘΦ ¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀǇǇƻǊǘŞŜǎ Ł ƭŀ ŎǳǇǳƭŜ ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŀǊǘ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛŦ 
ŘŜ ƎŀǳŎƘŜ ǎƻƴǘ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǊŞŜƭ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŀǊǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ о5 ŘŜ ŘǊƻƛǘŜΦ 
 

 
 
[ΩƻŦŦǎŜǘ όŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ƴŞƎŀǘƛǾŜύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ƳŞŘƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜΦ 

Encart interactif de planification, de 
déplacement, de dimensionnement 
ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ Řǳ Ŏŀǎ  

Encart dynamique de 
visualisation 3D de la 

planification 

Informations 
administratives du cas 

wǳōŀƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŦƛƴŀƭΣ 
validation du cas et accès au 

manuel utilisateur 

wǳōŀƴ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ Řǳ 
cas 
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;ŎǊŀƴ  :  
 
La troisième fenêtre nommée «  - Tige » se présente de la façon suivante pour une 

chirurgie planifiée sur un côté Droit indiqué par le pictogramme  en haut à gauche. 
 

 
 
 
 
 
En cliquant sur le bouton  une vue scanner optionnelle en coupe axiale peut être 
affichée ou masquée, le reste de la page est inchangé. Cet affichage est également 
paramétrable par défaut dans les préférences chirurgicales. 
 

Encart interactif de choix, de planification, de 
déplacement et de dimensionnement de 

ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ fémoral du cas  

Encart dynamique 
de visualisation 3D 
de la planification 

Informations 
administratives du cas 

wǳōŀƴ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ Řǳ Ŏŀǎ 
wǳōŀƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŦƛƴŀƭΣ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ 

du cas et accès au manuel utilisateur 
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Ce troisième écran correspond à la planification de la tige fémorale prothétique dans son 
environnement osseux.  
La planification est réalisée en positionnement spatial, en dimensionnel et en typologie 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘΦ ¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀǇǇƻǊǘŞŜǎ Ł ƭŀ tige ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŀǊǘ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛŦ ŘŜ 
ƎŀǳŎƘŜ ǎƻƴǘ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǊŞŜƭ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŀǊǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ о5 ŘŜ ŘǊƻƛǘŜΦ 
 
 

;ŎǊŀƴ  :  
 
{ǳǊ ǳƴ ŞŎǊŀƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŘΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŦŜƴşǘǊŜ ƴƻƳƳŞŜ ζ  - Synthèse » se 
présente de la façon suivante pour une chirurgie planifiée sur un côté Droit indiqué par le 

pictogramme  en haut à gauche. 
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Ce dernier écran est une étape de contrôle final par le chirurgien des données administratives 
Řǳ ŎŀǎΣ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜǎ ǇƭŀƴƛŦƛŞŜǎΣ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǎǘŞƻǘƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ 
données fonctionnelles (longueur et offset) qui peuvent encore être modifiées par le choix de 
la longueur du col. 
 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ǇŀǊ ǊŜǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ζ - Cupule » ou sur 
ƭΩŞǘŀǇŜ ζ - Tige ηΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǊŜǘƻǳǊ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ζ - Cupule », le passage séquentiel 
ǇŀǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ζ - Tige η ǎŜǊŀ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǊŜǾŜƴƛǊ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ ζ  - Synthèse ». 
 

Encart dynamique de 
visualisation 3D de la 

planification 

9ƴŎŀǊǘ ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 
prothétiques du cas 

Encart interactif de choix de 
la longueur de col finale  

Informations 
administratives du cas 

wǳōŀƴ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ Řǳ Ŏŀǎ 
wǳōŀƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŦƛƴŀƭΣ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ 

du cas et accès au manuel utilisateur 



Affichage et Calculs 

DOC 0079 H  
17/10/2025    P a g e 26 | 134 

8.2. AFFICHAGES / CALCULS AUTOMATIQUES 

8.2.1. Fenêtre principale ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ ζ  Cas » 

 
Cette fenêtre est composée de deux grandes parties. 

 
La zone EƴŎŀǊǘ ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀƴŀǘƻƳƛǉǳŜǎ osseuses du cas qui 
affiche les données osseuses anatomiques du cas : 

¶ Le côté, par le passage en brillant du côté opéré sur la fenetre gauche dans le cas ci 

dessus. Pour un côté droit, ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎŜǊŀ ƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘ avec le logotype  : 

 

Encart dynamique de visualisation 3D Encart statique ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ des données 
anatomiques osseuses du cas 
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¶ Le calcul des longueurs (en mm) des segments osseux des deux membres inférieurs 
ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƳŜƳōǊŜǎ Ŝǘ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 
inégalité par segment avec : 

 

 
 
 

 

¶ Le diamètre (en mm) ŘŜ ƭŀ ǘşǘŜ ŦŞƳƻǊŀƭŜ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩŀŎŜǘŀōǳƭǳƳ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳǇŜǊǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǇƘŝǊŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴƎǊǳŜƴǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ Ł  

¶ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƻǎǎŜǳȄ ŎƻƴŎŜǊƴŞΦ [Ŝ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎǇƘŝǊŜ ŀƛƴǎƛ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞŜ ŘƻƴƴŜ ƭŜ 
ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƻǎǎŜǳȄΦ 

La longueur fémorale est 
calculée enre le centre de 
la tête fémorale et le 
sommet des épines 
tibiales. La valeur grisée en 
vis à vis indique cette 

La longueur du membre 
inférieur est calculée entre 
le point U radiologique de 
la hanche et le centre des 
malléoles. La valeur grisée 
en vis à vis indique cette 
même mesure sur le côté 

La longueur tibiale est 
calculée entre le sommet 
des épines tibiales et le 
centre des malléoles. La 
valeur grisée en vis à vis 
indique cette même 
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¶ [ΩŀƴǘŞǾŜǊǎƛƻƴ όŜƴ ŘŜƎǊŞύ Řǳ ŦŞƳǳǊ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀȄŜ Řǳ Ŏƻƭ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭŀƴ ōƛŎƻƴŘȅƭƛŜƴ 
postérieur. tƻǳǊ ƭŜ ŎƻǘȅƭŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ ƳŜǎǳǊŞŜ Řŀƴǎ ǳƴ Ǉƭŀƴ 
horizontal par rapport au plan sagittal. 
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¶ [ΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ (en degré) du plan cotyloïdien est mesurée dans un plan frontal par 
rapport au plan horizontal. 

 
 

¶ [ΩƻŦŦǎŜǘ ƻǎǎŜǳȄ ŦŞƳƻǊŀƭ όŜƴ ƳƳύ est mesuré entre le point centre de la tête fémorale 
et le point sommet du grand trochanter et projeté dans le plan de face. 

 
¶ [ΩŀƴƎƭŜ //5 όŜƴ ŘŜƎǊŞύ Ŝǎǘ ƭΩŀƴƎƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀȄŜ ŘƛŀǇƘȅǎŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŀȄŜ Řǳ Ŏƻƭ ƳŜǎǳǊŞ Řŀƴǎ 

un plan de face. 
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La seconde zone Encart dynamique de visualisation 3D affiche la reconstruction des os en 3D, 
avec mise en place des implants sur le côté à opérer. Avant une quelconque intervention de 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǇŜǎ Ŝǘ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜǎ ƛƳǇƭŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ 
OneOrtho Medical Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ζ Pré-planification » (voir § Accessibilité à la Documentation 
pour consulter le « Manuel Utilisateur Workflow »). Les icônes des outils de visualisation  sont 
décrits dans le paragraphe « 8.4 [Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ η Ŝǘ ŎƘŀǉǳŜ ƛŎƾƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦƻ 
bulle au passage de la souris.  
En plus de ces outils spécifiques, les fonctions habituelles utilisables dans les scènes 3D avec 
votre pointeur sont actives :  

 
 

¶ Avec une souris, avec le clic gauche pour tourner les objets dans la scène 3D, le clic 
droit maintenu pour translater ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 et enfin la roulette pour zoomer 
+/-. 

¶ Avec un trackpad, avec le clic maintenu avec un doigt pour tourner les objets dans la 
scène 3D, le clic maintenu avec deux doigts ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ 
enfin le glisser avec deux doigts pour zoomer +/-. 

8.2.2. FenêǘǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ ζ  Cupule » 

 
Cette fenêtre est composée de trois grandes parties. 
 
 

 

9ƴŎŀǊǘ ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ 
données anatomiques osseuses 

et prothétiques planifiées 

Encart interactif de planification, de 
déplacement et de dimensionnement de 

ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ 

Encart dynamique de 
visualisation 3D 
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La zone EƴŎŀǊǘ ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀƴŀǘƻƳƛǉǳŜǎ ƻǎǎŜǳǎŜǎ Řǳ Ŏŀǎ affiche 
les données osseuses anatomiques du cas en blanc et les données prothétiques en 
dynamique des modifications apportées en couleur: 
 

 
 

¶ [ΩŀƴǘŞǾŜǊǎƛƻƴ όŜƴ ŘŜƎǊŞύ Řǳ Ǉƭŀƴ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ Ŝƴ ōƭŀƴŎ mesurée entre ce plan et le plan 
sagittal anatomique. 

 

¶ [ΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ όŜƴ ŘŜƎǊŞύ Řǳ Ǉƭŀƴ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ Ŝƴ ōƭŀƴŎ ƳŜǎǳǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ŎŜ Ǉƭŀƴ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭŀƴ 
horizontal anatomique. 

 

¶ [ΩŀƴǘŞǾŜǊǎƛƻƴ όŜƴ ŘŜƎǊŞύ ŘŜ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴƴŜ Ŝƴ ŎƻǳƭŜǳǊ ƳŜǎǳǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ Ǉƭŀƴ 
équatoriale de la cupule prothétique et le plan sagittal anatomique. 

 

¶ [ΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ όŜƴ ŘŜƎǊŞύ ŘŜ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴƴŜ Ŝƴ ŎƻǳƭŜǳǊ mesurée entre le plan 
équatorial de la cupule prothétique et le plan horizontal anatomique. 

 
La seconde zone Encart dynamique de visualisation 3D affiche le bassin en 3D, avec mise en 
place de la cupule sur le côté à opérer. [ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ о5 Ŝǎǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ 

ŀǇǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ Les icônes des outils de visualisation  sont 
décrits dans le paragraphe « 8Φп [Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ η Ŝǘ ŎƘŀǉǳŜ ƛŎƾƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦƻ 
bulle au passage de la souris. 
 

 /Ŝ ōƻǳǘƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ŝƴ ǊƻǳƎŜ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŦǊŀƛǎŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜ 
ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŀŎŞǘŀōǳƭǳƳ ƻǎǎŜǳȄ ƴƻƴ ŦǊŀƛǎŞΦ 
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En plus de ces outils spécifiques, les fonctions habituelles utilisables dans les scènes 3D avec 
votre pointeur sont actives :  
 

¶ Avec une souris, avec le clic gauche pour tourner les objets dans la scène 3D, le clic 
ŘǊƻƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŀ ǊƻǳƭŜǘǘŜ ǇƻǳǊ ȊƻƻƳŜǊ 
+/-. 

¶ Avec un trackpad, avec le clic maintenu avec un doigt pour tourner les objets dans la 
ǎŎŝƴŜ о5Σ ƭŜ ŎƭƛŎ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ŘƻƛƎǘǎ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ 
enfin le glisser avec deux doigts pour zoomer +/-. 

 
La dernière zone Encart interactif de planification, de déplacement et de dimensionnement 
ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ est décrite dans le paragraphe « 8.3.2 Dimensionnement et 
positionnement de la cupule ». 

 
Dans cette zone et dans toutes les vues scanner de planification de la cupule sont 
matérialisés quatre points : 
 

¶ Un point fuschia de la même couleur que la cupule qui représente le centre 
articulaire prothétique. 

 

¶ Un point jaune qui représente le centre de la tête fémorale osseuse. 
 

¶ ¦ƴ Ǉƻƛƴǘ ōƭŀƴŎ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŞǘŀōǳƭǳƳΦ 
 

¶ Un point cyan qui représente le centre articulaire de la tige. 
 

En position initiale, les points fuschia et blanc sont confondus. 
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8.2.3. FenêǘǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ ζ  Tige » 

 
Cette fenêtre est composée de trois grandes parties. 
 

 
 

La zone EƴŎŀǊǘ ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀƴŀǘƻƳƛǉǳŜǎ ƻǎǎŜǳǎŜǎ Řǳ Ŏŀǎ affiche les 
données de repérage de la tige prothétique dans son environnement osseux et les valeurs 
ŜȄǘǊŀ ŀǊǘƛŎǳƭŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ. 
 

 

Encart statique ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ des 
données anatomiques 

osseuses et prothétiques 
planifiées 

Encart interactif de planification, de 
déplacement et de dimensionnement de 

ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴ 

Encart dynamique de 
visualisation 3D 
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¶ En bleuΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳŜǎǳǊŞŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŘƛŀǇƘȅǎŀƛǊŜ entre le centre de tête et le 
sommet du grand trochanter. 

 

¶ En violetΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳŜǎǳǊŞŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞǇŀǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ prothèse et le 
fond de la selle du col osseux. 

 

¶ En vertΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳŜǎǳǊŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ Ŏƻƭ ŜƴǘǊŜ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŎƻǳǇŜ Řǳ Ŏƻƭ Ŝǘ ƭŜ 
sommet de la tête osseuse. 

 

¶ En rose, la distance mesurée perpendiculairement à la coupe du col entre le plan de 
coupe du col et la base supérieure du petit trochanter. 

 

 
 

¶ En vert, ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ ƻǎǎŜǳǎŜ Řǳ Ŏôté opéré. 
 

¶ En bleu, les valeurs de correction prothétiques apportées aux valeurs de longueur et 
ŘΩƻŦŦǎŜǘ ƻǎǎŜǳǎŜ Řǳ Ŏôté opéré initiale. 

 

¶ En blanc, ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ Řǳ Ŏôté opposé. 
 

La seconde zone Encart dynamique de visualisation 3D affiche le fémur en 3D, avec mise en 
place de la tige sur le côté à opérer. [ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ о5 Ŝǎǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀǇǇƻǊǘŞŜǎ 

ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ Les icônes des outils de visualisation  sont décrits dans 
le paragraphe « 8Φп [Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ » et chaque ƛŎƾƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦƻ ōǳƭƭŜ ŀǳ 
passage de la souris. 
 

 /Ŝ ōƻǳǘƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ŝƴ ǊƻǳƎŜ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǊŃǇŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǘƛƎŜ ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜ 
et le fut fémoral osseux non râpé. 
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En plus de ces outils spécifiques, les fonctions habituelles utilisables dans les scènes 3D avec 
votre pointeur sont actives :  
 

¶ Avec une souris, avec le clic gauche pour tourner les objets dans la scène 3D, le clic 
ŘǊƻƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŀ ǊƻǳƭŜǘǘŜ ǇƻǳǊ ȊƻƻƳŜǊ 
+/-. 

¶ Avec un trackpad, avec le clic maintenu avec un doigt pour tourner les objets dans la 
ǎŎŝƴŜ о5Σ ƭŜ ŎƭƛŎ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ŘƻƛƎǘǎ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ 
enfin le glisser avec deux doigts pour zoomer +/-. 

 
La dernière zone Encart interactif de planification, de déplacement et de dimensionnement 
ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ fémoral est décrite dans le paragraphe « 8.3.3 Dimensionnement et 
positionnement de la tige ». 
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Dans cette zone et dans toutes les vues scanner de planification de la tige sont matérialisés 
trois points : 

¶ Un point bleu cyan de la même couleur que la tige qui représente le centre articulaire 
de la tige. 

¶ Un point blanc qui représente le centre de la tête fémorale osseuse. 

¶ Un point fuschia ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜ ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜ ǇƭŀƴƛŦƛŞŜ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ 
précédente. 

¶ Un point vert qui matérialise la base supérieure du petit trochanter. 

8.2.4. CŜƴşǘǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ ζ  Synthèse » 

Cette fenêtre est composée de deux grandes parties. 

 
 
 

La zone Encart ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀƴŀǘƻƳƛǉǳŜǎ ƻǎǎŜǳǎŜǎ Řǳ Ŏŀǎ qui affiche 
les données osseuses anatomiques du cas : 

¶ Le côté, par le passage en brillant du côté opéré sur la fenêtre gauche dans le cas ci-

dessus. Pour un côté gauche, ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎŜǊŀ ƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘ avec le logotype  : 
 

Encart dynamique de visualisation 3D 
de la planification 

Encart interactif de choix 
de la longueur de col finale  

Encart statique ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ des données 
prothétiques et anatomiques du cas 
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¶ Le calcul des longueurs (en mm) des segments osseux des deux membres inférieurs 
ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƳŜƳōǊŜǎ Ŝǘ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 
inégalité par segment avec :  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

La longueur fémorale est 
calculée entre le centre de 
la tête fémorale et le 
sommet des épines 
tibiales. La valeur grisée en 
vis à vis indique cette 
même mesure sur le côté 
opposé non opéré 

La longueur tibiale est 
calculée entre le sommet 
des épines tibiales et le 
centre des malléoles. La 
valeur grisée en vis à vis 
indique cette même 
mesure sur le côté opposé 
non opéré 

La longueur du membre 
inférieur est calculée entre 
le point U radiologique de 
la hanche et le centre des 
malléoles. La valeur grisée 
en vis à vis indique cette 
même mesure sur le côté 
opposé non opéré 
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¶ Le diamètre (en mm), le nom de la gamme et la version de la cupule planifiée : 
 

 
 

¶ La taille, le nom de la gamme et la version de la tige planifiée : 
 

 
 

¶ Les mesures de positionnement osseux de la tige : 
 

 
 

o En bleuΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳŜǎǳǊŞŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŘƛŀǇƘȅǎŀƛǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ 
de tete et le sommet du grand trochanter. 

o En violetΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳŜǎǳǊŞŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞǇŀǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
prothèse et le fond de la selle du col osseux. 

o En vertΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳŜǎǳǊŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ Ŏƻƭ ŜƴǘǊŜ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŎƻǳǇŜ Řǳ 
col et le sommet de la tête osseuse. 

o En rose, la distance mesurée perpendiculairement à la coupe du col 
entre le plan de coupe du col et la base supérieure du petit trochanter. 
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[Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩƻŦŦǎŜǘ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ : 
 

 
 

o En bleu, ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ ƻǎǎŜǳǎŜ Řǳ Ŏôté opéré. 
o En vert, les valeurs de correction prothétiques apportées aux valeurs de 
ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ ƻǎǎŜǳǎŜ Řǳ Ŏôté opéré initiale. 

o En blanc, ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ Řǳ Ŏôté opposé. 
 
La seconde zone Encart dynamique de visualisation 3D affiche la reconstruction des os en 3D, 
avec mise en place des implants sur le côté à opérer selon la planification du chirurgien. Les 

icônes des outils de visualisation  sont décrits dans le 
paragraphe « 8Φп [Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ η Ŝǘ ŎƘŀǉǳŜ ƛŎƾƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦƻ ōǳƭƭŜ ŀǳ ǇŀǎǎŀƎŜ 
de la souris.  
En plus de ces outils spécifiques, les fonctions habituelles utilisables dans les scènes 3D avec 
votre pointeur sont actives :  
 

¶ Avec une souris, avec le clic gauche pour tourner les objets dans la scène 3D, le clic 
ŘǊƻƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŀ ǊƻǳƭŜǘǘŜ ǇƻǳǊ ȊƻƻƳŜǊ 
+/-. 

¶ Avec un trackpad, avec le clic maintenu avec un doigt pour tourner les objets dans la 
ǎŎŝƴŜ о5Σ ƭŜ ŎƭƛŎ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ŘƻƛƎǘǎ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 Ŝǘ 
enfin le glisser avec deux doigts pour zoomer +/-. 

 
La dernière zone Encart interactif de choix de la longueur de col finale est décrite dans le 
paragraphe « 8.3.4 Synthèse et ajustement du col ».
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8.3. PLANIFICATION DES IMPLANTS ET DES COUPES ASSOCIÉES  

8.3.1. Paramètres de planification : Généralités 

Après le chargement du cas, ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŞŎǊŀƴ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ : 
 

 
 
Cet affichage est non modifiable et présente la pré-planification réalisée par les équipes de 
ONE ORTHO.  
 
À gauche, ƭŜǎ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ ŘŜ ƳŜƳōǊŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƳŜƳōǊŜǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞ 
de longueur initiale globale ou par segment. 
Au centre, les valeurs anatomiques osseuses du patient. 
À droite, une vue 3D centrée sur la situation osseuse pathologique. 
 

 
 

En cliquant sur Σ ƭΩŞŎǊŀƴ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǘȅƭŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ŝǘ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 
« Cupule » passe en couleur pour indiquer que cette étape est en cours.  
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Cet affichage est interactif et présente la pré-planification réalisée par les équipes de ONE 
ORTHO. À gauche les affichages en 2D sur les images scanner (en haut de face, en bas en coupe 
axiale au centre en vue sagittale) avec des pads dédiés par vue pour les déplacements de la 
cupule, au centre et en haut le pad de choix des versions et des tailles et Ł ŘǊƻƛǘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
3D en temps réel des modifications (détail en 8.2.2 ci-après). 
 

 
 

En cliquant sur Σ ƭΩŞŎǊŀƴ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘƛƎŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ŝǘ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 
« Tige » passe en couleur pour indiquer que cette étape est en cours.  
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Cet affichage est interactif et présente la pré-planification réalisée par les équipes de ONE 
ORTHO Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΦ " ƎŀǳŎƘŜΣ ƭŜǎ ŀŦŦƛŎƘŀƎŜǎ Ŝƴ н5 ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ǎŎŀƴƴŜǊ όŜƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǇǊƻŦƛƭΣ 
en bas en coupe axiale au centre en vue frontale) avec des pads dédiés pour les déplacements 
de la tige, au centre et en haut le choix des versions et des tailles, au centre et en bas les 
ǾŀƭŜǳǊǎ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ŘŜ ǊŜǇŞǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǘƛƎŜ Ŝǘ Ł ŘǊƻƛǘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ о5 Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǊŞŜƭ ŘŜǎ 
modifications réalisées (détail en 8.2.3 ci-après). 
 

 
 

En cliquant sur Σ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ŝǘ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ζ {ȅƴǘƘŝǎŜ » passe en 
couleur pour indiquer que cette étape est en cours.  
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/Ŝǘ ŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛŦ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩassemblage de façon coïncidente de zéro de la tige 
fémorale solidaire du fémur et le centre de la cupule elle-même solidaire du bassin, cela 
correspond à la réduction peropératoire de la tige dans la cupule.  
5ŀƴǎ ƭŜǎ ǾǳŜǎ ŘŜ ŘǊƻƛǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƎŀǳŎƘŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŎƻƳǇŀǊŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƳŜƳōǊŜ ŀǾŀƴǘ 
opération, le membre après opération et le membre opposé. La seule variable modifiable ici 
est le diamètre de tête et la longueur de col de la tête utilisée (détail en 8.3.4 ci-après). 
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8.3.2. Dimension et positionnement de la cupule 

 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ : 
 

¶ Changer la taille de la cupule qui a été 
préplanifiée. Pour cela, dans ƭΩŜƴŎŀǊǘ ŎŜƴǘǊŀƭ il faut 
cliquer sur « + » ou « - » et ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƳƻŘƛŦƛŞŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ 
au centre ainsi que la cupule en 3D de la taille choisie 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾǳŜǎ. 

 

¶ Choisir la gamme de cupule à utiliser en cliquant 
dessus. 
 
 
 

 

¶ Ajuster la position de la cupule en antéro-postérieur et en médio 
latéral avec les deux pads présents dans les vues frontale et axiale. 
Flèches extérieures des pads tout en regardant le déplacement de la 
cupule sur les vues scanner pour évaluer la position souhaitée.  
 

Pad Frontal  et Axial  
 

¶ Ajuster la position de la cupule en inclinaison et en anté / rétro 
version avec les 4 flèches circulaires centrales des pads tout en 
regardant le déplacement de la cupule sur les vues scanner pour 
évaluer la position souhaitée. 

 
 
 
 
 
Dans les vues 2D de la cupule en superposition des coupes scanner, il est possible de faire 
défiler les coupes scanner avec le slicer vert de droite pour affiner la mise en position 
souhaitée. La position de la coupe affichée dans une vue est matérialisée dans les autres vues 
par un trait blanc. Ce repérage permet de contrôler la position de la coupe scanner considérée. 
À ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƻǳǇŜǎ ǇŀǎǎŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŀǊǘƛŎǳƭŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜΦ Le centre de la 
cupule est représenté par le point de couleur fuschia, le point jaune matérialise le centre de 
la tête osseuse. 
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Les trois logos du bas permettent :  
 

 5Ŝ ǊŜǾŜƴƛǊ Ł ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘΦ  
 

 5ΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŀ ŎǳǇǳƭŜ ǘƻǳǊ Ł ǘƻǳǊ Ŝƴ ŎƻǳǇŜ н5 (ci-dessous à gauche) ou en 3D (ci-dessous 
à droite). 
 

       

 5ΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩƻǎ ǘƻǳǊ Ł ǘƻǳǊ Ŝƴ ŎƻǳǇŜ ǎŎŀƴƴŜǊ ƻǳ Ŝƴ о5Φ 
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8.3.3. Dimension et positionnement de la tige 

 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ : 
 

¶ Changer la taille de la tige qui a 
été préplanifiée.  
Pour cela, dans ƭΩŜƴŎŀǊǘ central il faut 
cliquer sur « + » ou « - » et la valeur 
ƳƻŘƛŦƛŞŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 
la tige en 3D de la taille choisie sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾǳŜǎΦ  

¶ Pour le type cliquer sur « STD » 
pour la version standard, sur « VARA » 
pour la version varisée. 

¶ Pour les têtes sélectionner le 
diamètre et la longueur de col en 
fonction des attentes sur la longueur et 
ƭΩƻŦŦǎŜǘΦ  
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¶ Ajuster la position de la tige en 
antéro-postérieur (Dans la vue 
sagittale) et en médio latéral (Dans la 
vue frontale) avec les 4 flèches situées 
dans les pads en bas des vues 
concernées (encadrés blancs) tout en 
regardant le déplacement de la tige 
sur les vues scanner pour évaluer la 
position souhaitée.  

¶ Ajuster la position de la tige en 
varus / valgus (Dans la vue frontale), 
en Anté-Rétro version (Dans la vue 
axiale) et en inclinaison (Dans la vue 
sagittale) avec les 6 flèches circulaires 
situées dans les pads en bas des vues 
concernée (encadrés blancs) tout en 

regardant le déplacement de la tige sur les vues scanner pour évaluer la 
position souhaitée. 

 
Dans les vues 2D de la tige en superposition des coupes scanner, il est possible de faire défiler 
les coupes scanner avec le slicer vert pour affiner la position souhaitée. La coupe scanner 
sélectionnée dans une vue est indiquée dans les autres vues par un trait blanc. Ce repérage 
permet de contrôler la position de la coupe scanner considérée. 
 
 
Les trois logos du bas permettent, comme pour la cupule :  
 

 5Ŝ ǊŜǾŜƴƛǊ Ł ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘΦ 
 

 5ΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŀ ǘƛƎŜ ǘƻǳǊ Ł ǘƻǳǊ Ŝƴ ŎƻǳǇŜ н5 όŎƛ-dessous à gauche) ou en 3D (ci-dessous 
à droite). 
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 5ΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩƻǎ ǘƻǳǊ Ł ǘƻǳǊ en coupe scanner ou en 3D. 
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8.3.4. Synthèse et ajustement du col 

 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ :  
 

¶ Changer la longueur du col pour ajuster la longueur du membre et/ou ƭΩƻŦŦǎŜǘ ŦƛƴŀƭΦ Pour cela, 
Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŀǊǘ ŘŜǎ implants, il faut sélectionner la longueur de col souhaitée Court, Moyen ou 

Long en cliquant sur les boutons . 

 
 

 
¶ Prendre une mesure (en mm) entre deux points de la scène 3D en double cliquant pour insérer 

un premier point et en double cliquant une seconde fois pour insérer un second point, une 
mesure en mm prise entre les deux Ǉƻƛƴǘǎ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀΦ  Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 
mesures. 
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tƻǳǊ ŜŦŦŀŎŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ  cette action supprimera 
toutes les mesures affichées.
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8.4. [9{ h¦¢L[{ 5Ω!CCL/I!D9 ό{ȅƴǘƘŝǎŜύ 

 
 

 
 

 
wŜǘƻǳǊ Ł ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ, info bulle : 

 
 

 

 
AŦŦƛŎƘŜǊΣ ƳŀǎǉǳŜǊ ƻǳ ŀŦŦƛŎƘŜǊ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎŜ ƭΩƻǎ 
fémoral droit par des clics successifs, info bulle : 

. En mode 
transparent la tige doit être en mode Afficher. 
 

 

 
 

 
Afficher, masquer ou afficher en transparence le bassin 
par des clics successifs, info bulle : 

. En mode 
transparent la cupule doit être en mode Afficher. 
 

 

 
 

 
AŦŦƛŎƘŜǊΣ ƳŀǎǉǳŜǊ ƻǳ ŀŦŦƛŎƘŜǊ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎŜ ƭΩƻǎ 
fémoral gauche par des clics successifs, info bulle : 

. En mode 
transparent la tige doit être en mode Afficher. 
 

 

 
 

 
Afficher, masquer ou afficher en transparence le plan 
cotyloïdien osseux par des clics successifs, info bulle : 
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 Afficher, masquer ou afficher en transparence les 
repères anatomiques par des clics successifs, info bulle : 

 
 
 

 

 
 

 
AŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩƻǎΣ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƭƛŎǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛŦǎΣ ǘƻǳǊ Ł ǘƻǳǊ Ŝƴ 

coupe scanner ou en 3D, info bulle :  

 

 
 

 
Afficher la cupule, par des clics successifs, tour à tour en 

coupe 2D ou en 3D, info bulle :  

 

 
 

 
Afficher la tige, par des clics successifs, tour à tour en 

coupe 2D ou en 3D, info bulle :  
 

 
 

Afficher la tête, par des clics successifs, tour à tour en 

coupe 2D ou en 3D, info bulle :  

 

 
 

!ŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘ Ŝǘ ƭΩƻǎΣ 
info bulle : « Afficher/Masquer surface fraisée (en 
rouge) » sur la page Cupule et « Afficher/Masquer 
surface râpée (en rouge) » sur la page Tige. Dans ce 
mode le bassin ou le fémur sont en mode transparent et 
les implants doivent être en mode afficher pour évaluer 
la zone fraisée ou râpée. 

 

 
 

 
tŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ǾǳŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ 

 

 
 

 
Permet de masquer une vue 
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Permet de faire défiler les images scanner dans la vue ou 
le slicer est présent. 

 
Frontal 
Axial 
Sagittal 
 

 
Indique la nature de la vue anatomique 
 

 
M 

 
Indique le positionnement anatomique 
M pour Médial 
 

 
L 

Indique le positionnement anatomique 
L pour latéral 
 

 
S 

Indique le positionnement anatomique 
S pour Supérieur 
 

 
I 

Indique le positionnement anatomique 
I pour Inférieur 
 

 
A 

Indique le positionnement anatomique 
A pour Antérieur 
 

 
P 

Indique le positionnement anatomique 
P pour Postérieur 
 

 

Donne une information contextuelle sur la valeur 
associée 
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En cliquant donne une information sur le label associé. 

 

9ƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 

 

9ƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
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8.5. VALIDATION DE LA PLANIFICATION 

 
vǳŀƴŘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ Ł ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ ŎŜƭǳƛ-ci 
Řƻƛǘ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ǾǳŜ о5 ŘŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǾǳŜ ǉǳΩƛƭ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ǎǳǊ 
la seconde page du rapport de planification. Ceci est rappelé par une info bulle sur la vue 3D, 
ŎŜǘǘŜ ƛƴŦƻ ōǳƭƭŜ ŘƛǎǇŀǊŀƞǘ Řŝǎ ǉǳΩǳƴ ŎƭƛŎ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǾǳŜ о5Φ 
 

 
 
Cette vue fixée, 
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Sélectionner Σ ǳƴ ŜƴŎŀǊǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ƛƴŘƛǉǳŀƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ Ŝǘ ǉǳΩǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ǿŀ şǘǊŜ ƎŞƴŞǊŞ ŀǾŜŎ ƭŀ ǾǳŜ ŦƛƴŀƭŜ 
définie ci-dessus. 

 
 
 
 

Pour valider la planification, sélectionner ,  ǊŀƳŝƴŜ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ 
ǎȅƴǘƘŝǎŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎΦ 
Après validation, le rapport de planification personnalisé apparaît et peut être téléchargé 

. 
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Ce ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜ ŘŜǳȄ ǇŀƎŜǎ ǊŜǇǊŜƴŘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řǳ Ŏŀǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
informations anatomiques et prothétiques, sur la seconde page est insérée la vue définie par 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 
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9. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : ENTITÉS ANATOMIQUES 
 
LA SYMPHYSE PUBIENNE 
Définition ½ƻƴŜ ǉǳƛ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻǎ ŎƻȄŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ ǘƛǎǎǳ ŘŜ ŎŀǊǘƛƭŀƎŜ ŦƛōǊŜǳȄΦ 

Prise du point bƻǳǎ ŎƘƻƛǎƛǎǎƻƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ōŀǎǎŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀǊŎ ǇǳōƛŜƴΦ  

A savoir  /Ŝ Ǉƻƛƴǘ ǎŜǊŀ ŘŞŦƛƴƛ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǎŎŝƴŜ о5 

 
 

 
LES TUBÉROSITES ISCHIATIQUES 

Définition Ce sont les 2 points les plus bas dans le plan frontal 
Prise des points {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ǇŀǊǘƛŜ ŜȄǘǊşƳŜ ŘŜ ƭΩƛǎŎƘƛǳƳ όŘǊƻƛǘ Ǉǳƛǎ ƎŀǳŎƘŜύ ; 

A savoir  Ce sont les points de contact avec le plan horizontal si on devait poser 
le bassin sur ce plan 

 

 
  



Annexes 
 

DOC 0079 H  
17/10/2025    P a g e 60 | 134 

 
LE CENTRE DU COTYLE 

Définition Le cotyle Ŝǎǘ ǳƴŜ ŎŀǾƛǘŞ ŀǊǘƛŎǳƭŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩƻǎ ƛƭƛŀǉǳŜΣ ǎƛǘǳŞŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƾǘŞ 
Řǳ ōŀǎǎƛƴΣ Řŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǾƛŜƴǘ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜǊ la tête fémorale (extrémité 
ƘŞƳƛǎǇƘŞǊƛǉǳŜ Řǳ ŦŞƳǳǊύ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƘŀƴŎƘŜΦ 

Prise du point Sélectionner la section interne de la corne cotyloïdienne 

 
 
tǳƛǎ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǎǇƘŝǊŜ ŎƻƴƎǊǳŜƴǘŜ Ł ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜΣ 
détermination du centre de cette sphère comme étant le centre du 
ŎƻǘȅƭŜ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ƭŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŞǘŀōǳƭǳƳ 
osseux. 

                           

[9 Chb5 5ΩÉCHANCRURE DU PSOAS 

Définition tƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ōŀǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳǊōǳǊŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜƎŀǊŘŜ ƭŜ ŎƻǘȅƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ 
sagittal  
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LE PLAN COTYLE 

Définition Nous utilisons trois points afin de déterminer le plan du cotyle qui 
ǎŜǊǾƛǊŀ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƴƎƭŜǎ ŘΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƴǘŞǾŜǊǎƛƻƴΦ 

Prise des points {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ōƻǊŘ Řǳ ŎƻǘȅƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭŀ 
surface sélectionnée. 

                                

 
LES POINTS INFÉRIEURS SACRO-ILIAQUES 

Définition Les articulations sacro-iliaques définissent les zones articulaires entre le 
sacrum et les deux ailes iliaques. 

Prise du point /ƘƻƛǎƛǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ōŀǎǎŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀǊŎ ǇǳōƛŜƴΦ  
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LES POINTS ANTÉRIEURS DES « U » RADIOLOGIQUES 

Définition Ils sont situés en direction inféro-ƳŞŘƛŀƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŀŎŞǘŀōǳƭǳƳΣ ƧǳǎǘŜ 
au-dessus du trou obturateur 

Prise du point On effectue une coupe du bassin par un plan frontal qui passe par 
les centres de deux acétabulums. 
Garder la partie postérieure et placez les points des U radiologiques. 

  

 
[Ω9·¢wÉMITÉ PROXIMALE DU GRAND TROCHANTER 
Définition [ΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ǇǊƻȄƛƳŀƭŜ Řǳ ƎǊŀƴŘ ǘǊƻŎƘŀƴǘŜǊ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ 

de la plus grande protubérance sur la partie supérieure du fémur. 
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LA BASE SUPÉRIEURE DU PETIT TROCHANTER 

Définition [Ŝ ŦŞƳǳǊ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǇǊƻǘǳōŞǊŀƴŎŜΣ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ 
nomme petit trochanter, la partie supérieure du petit trochanter se 
ǘǊƻǳǾŜ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƭΩƻƴ ƻōǎŜǊǾŜ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
courbure.  

  

 
LE POINT DE COURBURE DU COL 

Définition /ΩŜǎǘ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎƻǳǊōǳǊŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŦŀŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊşǘŜ ǉǳƛ ǊŜƧƻƛƴǘ ƭŜ 
grand trochanter à la tête fémorale.  
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LA FOSSETTE DIGITALE 

Définition La fossette digitale se situe dans le creux entre la face interne du grand 
trochanter et le col fémoral.  

  

 
LES POINTS CONDYLES POSTÉRIEURS 

Définition Ce sont les points le plus postérieurs dans le plan sagittal 
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LE CENTRE DE LA TÊTE FÉMORALE 

Définition hƴ ǇŜǳǘ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭŀ ǘşǘŜ ŦŞƳƻǊŀƭŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǎǇƘŝǊŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ 
cette sphère  

Prise de point  Sélectionner la surface externe de la tête fémorale. 
tǳƛǎ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǎǇƘŝǊŜ ŎƻƴƎǊǳŜƴǘŜ Ł ŎŜǘǘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΣ 
détermination du centre de cette sphère comme étant le centre de la 
tête et mesure du diamètre comme étant le diamètre de la tête fémorale 
osseuse. 

 

 
SOMMET DE LA TÊTE FÉMORALE 

Définition Le point le plus éloigné dans la direction du col 

  
 

Sommet de la tête 
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10. MAINTENANCE 

Une mise à jour est effectuée annuellement pour réaliser la maintenance de sécurité, elle est 
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

11. CYBERSÉCURITÉ 

Notre approche de maîtrise de la cybersécurité est basée sur la gestion des risques sur 
ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŀŦƛƴ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǎ ŘŜ ŎȅōŜǊǎŞŎǳǊƛǘŞ Řŝǎ 
ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΦ 5Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎƻƴǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀuthentification de 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǿŜō qui est gérée par login et mot de passe qui permet de donner 
ŀŎŎŝǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ǳƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ǎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ŏŀǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ǊŜǎǘǊŜƛƴŘǊŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 
ǇŀǘƛŜƴǘ ŀǳȄ ǎŜǳƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜǎΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀ ƴƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǇǊƛƻƴǎ ŘΩşǘǊŜ ǾƛƎƛƭŀƴt à ne pas 
ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ǾƻǘǊŜ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ Ŝǘ Ł Ǿƻǳǎ ŘŞŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭƻǊǎǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŎŜǎǎŜȊ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł la cybersécurité sont intégrés et maitrisés dans le dossier de 
gestion des risques du dispositif médical. 

12. INCIDENTS / BUGS 

aŀƭƎǊŞ ƭŀ ǊƛƎǳŜǳǊ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ǇƻǊǘƻƴǎ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭΣ ǘƻǳǘ ƛƴŎƛŘŜƴǘ ƎǊŀǾŜ ǎǳǊǾŜƴǳ 
en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. 
 
Une liste des bugs connus est disponible sur le lien suivant : Lien bugs résiduels 
 

Dans le cas où un bug non présent dans cette liste serait détecté, merci de transmettre 
l'information au service de ONE ORTHO. 

13. CONTACT 

Contact : 
tƻǳǊ ǘƻǳǘ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜΣ ƳŜǊŎƛ ŘŜ ōƛŜƴ ǾƻǳƭƻƛǊ ŎƻƴǘŀŎǘŜǊ 
ONE ORTHO Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Ƴŀƛƭ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : contact@oneortho-medical.com ou bien par 
téléphone au 04 26 78 76 74. 
[ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ONE ORTHO est disponible pour vous répondre du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
 
 
 
 
 

https://oneortho.atlassian.net/wiki/external/MDMxZDBhYjFlZjg2NGM0MTg2NTEyMDkwNGExMzQ4ODY
mailto:contact@oneortho-medical.com
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14. FABRICANT 

 
 

Dispositif médical de classe Im, fabriqué par la société ONE ORTHO, conforme aux exigences 
de la Directive 93/42/CEE. 

5ŀǘŜ ŘΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ Řǳ мer marquage CE : 29/04/2021. 
© 2023 OneOrtho Médical. Tous droits réservés. 

 

 

 

15. INDICATIONS CONCERNANT LE DISPOSITIF ET SYMBOLES ASSOCIES 

Thème clair : 

  

Fabricant 

  

Date de 
fabrication 

  

Identifiant 
unique du 
dispositif 

  Dispositif 
médical 

 

Consulter 
le Manuel 
Utilisateur  

 

 

   

 
Thème sombre : 

  
Fabricant 

  

Date de 
fabrication 

  
Identifiant 
unique du 
dispositif 

  
Dispositif 
médical 

 

Consulter 
le Manuel 
Utilisateur 

      

 
 

ONE ORTHO 
Parc INOPOLIS,  
206 Route de Vourles 
69230 Saint Genis Laval 
FRANCE 
contact@oneortho-medical.com 
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LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘΩŀǳǘŜǳǊ 
/Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŝǘ ŎŜ ǉǳΩƛƭ ŘŞŎǊƛǘ ǎƻƴǘ ǇǊƻǘŞƎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ Řǳ мм ƳŀǊǎ мфрт ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ 
littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985, de même que par les lois sur les 
copyrights et par les conventions internationales. 
 
Sans la permission écrite de OneOrtho Médical aucune partie du présent manuel, y compris 
les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transcrite, stockée dans un 
système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et 
ǇŀǊ ǘƻǳǘ ƳƻȅŜƴΣ ƘƻǊƳƛǎ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ Ł ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ŘŜ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜΦ 
Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de contrefaçon et sera 
passible de peines pénales prévues par la loi. 
OneOrtho Médical fournit ce manuel « en état η ǎŀƴǎ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŘΩŀǳŎǳƴŜ ǎƻǊǘŜΣ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜ ƻǳ 
ƛƳǇƭƛŎƛǘŜ ƻǳ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǘŞǎ ƻǳ ŘΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ Ł ǳƴ ōǳǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ 9ƴ ŀǳŎǳƴ 
cas OneOrtho Médical, ses directeurs, ses cadres, ses employés, ses agents ne peuvent être 
tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs même si 
OneOrtho Médical a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou 
erreur dans le présent manuel ou produit. 
Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, 
ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés 
ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜǎΣ Ŝǘ ƴŜ ǎƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǉǳΩŁ ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŀǳ ǎŜǳƭ 
ōŞƴŞŦƛŎŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎΣ ǎŀƴǎ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩƛƴŦǊŀŎǘƛƻƴΦ
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1. GOOD TO KNOW 

 
USE OF THE SOFTWARE : 
 
Purpose of the 
software  

The purpose of the software is to schedule hip surgeries, 
especially total hip replacements.  

Logout   It is important to log out after scheduling a case(s).   
To do this, click on your name at the top right, then click "Log 
out".  
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WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT THE "CUP" TAB  
 

I want to change 
the tilt value  

 

 
 
 
 

I want to change 
the anteversion 
value 
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I want to change 
the size of the 
cup   

 

 
 
 
 
I can't view value 
information 
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WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT THE "STEM" TAB  

 

The template displayed is 
not a representation of 
the patient's case being 
planned. It is an 
explanatory schematic 
model that allows you to 
understand what the 
values correspond to. 
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2. GENERAL 

NAME / TRADE NAME OF THE DEVICE:  
The name of the device is « 3D HIP PLANNER ». 
 

INTENDED USE:  

The 3D HIP PLANNER is intended for hip surgery planning in a pre-operative context.  

GENERAL DESCRIPTION: 

The 3D HIP PLANNER enables 3D visualization of hip and proximal femur anatomy; it allows 
the planning of the positioning, size, and model of a total hip prosthesis, in preparation for hip 
surgery. It includes a 3D library with several implant models, in their different sizes, of total 
hip prostheses. Once the planning has been performed and validated by the surgeon user, the 
software provides a planning report. 

Using 3D items reconstructed from the DICOM images provided by the surgeon, this software 
ŘƛǎǇƭŀȅǎ ǘƘŜ ǇŀǘƛŜƴǘΩǎ ƘƛǇ ŀƴŘ ǇǊƻȄƛƳŀƭ ŦŜƳǳǊ ōƻƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΦ Lǘ ŘƛǎǇƭŀȅǎ ǘƘŜ ƘƛǇ ǇǊƻǎǘƘŜǎƛǎ 
within the digitally reconstructed bone structure. The surgeon user can manipulate 
parameters such as the range and size of the prosthesis. The default position of the prosthesis 
ƛǎ ǎŜǘ ōȅ hƴŜ hǊǘƘƻ ƛƴ ǎǳŎƘ ŀ ǿŀȅ ŀǎ ǘƻ ǊŜŘǳŎŜ ǘƘŜ ŎŀǎŜΩǎ ǇǊƻŎŜǎǎƛƴƎ ǘƛƳŜ ŦƻǊ ǘƘŜ ǎǳǊƎŜƻƴ ǳǎŜǊ 
and is not a planning proposal. 

¢ƘŜ ǎƻŦǘǿŀǊŜΩǎ Ǿƛǎǳŀƭ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƛǎ ŀǾŀƛƭŀōƭŜ ƛƴ ŘŀǊƪ ŀƴŘ ƭƛƎƘǘ ǾŜǊǎƛƻƴǎΦ 
 

SOFTWARE VERSION:  

The current version in this manual is version 2.4. 
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PRECAUTIONS / WARNINGS:   
 

¶ Before using the device, go through the User Manual: all steps and tools are described.  
¶ !ƭǿŀȅǎ Ŧƻƭƭƻǿ ƎƻƻŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜǎ ǊŜƭŀǘŜŘ ǘƻ ǘƘŜ ǎǳǊƎŜǊȅΣ ǎŜŜ ǎŜŎǘƛƻƴ άRisk control 

measures external to the softwareέ ǎǘŀǘŜŘ ōŜƭƻǿΦ  

¶ Never transfer access rights to a third party, login and password are strictly personal.  

¶ Make sure to understand the label. In case of doubt, consult the detailed information 

in the User Manual. 

¶  Ensure that the version of the User Manual used is identical to the version identified 

on the software label.  

¶ Always Ŧƻƭƭƻǿ ƎƻƻŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜǎ ǊŜƭŀǘŜŘ ǘƻ ǘƘŜ ǎǳǊƎŜǊȅΣ ǎŜŜ ǎŜŎǘƛƻƴ άRisk control 

measures external to the softwareέ ǎǘŀǘŜŘ ōŜƭƻǿΦ  

¶ !ƭǿŀȅǎ ǳǎŜ ŀ ōǊƻǿǎŜǊ ŎƻƳǇƭƛŀƴǘ ǿƛǘƘ ǘƘŜ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŜǊΩǎ ǊŜǉǳƛǊŜƳŜƴǘǎ ŀƴŘ ŜƴǎǳǊŜ 

that it is not obsolete in order to avoid security failures.  

¶ !ƭǿŀȅǎ Ŧƻƭƭƻǿ ƎƻƻŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜǎ ǊŜƭŀǘŜŘ ǘƻ ǘƘŜ ǎǳǊƎŜǊȅΣ ǎŜŜ ǎŜŎǘƛƻƴ άRisk control 
measures external to the softwareέ ǎǘŀǘŜŘ ōŜƭƻǿΦ  

¶ Follow minimum requirements concerning hardware (including screen definition) and 

IT networks characteristics as defined in the User Manual to ensure correct display of 

ŘŜǾƛŎŜΩǎ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŀǎ ǘƻ ŀǾƻƛŘ ƛƴŎƻƴǾŜƴƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ǎŜŎǳǊƛǘȅ ƛǎǎǳŜǎΦ  

¶ ¢ƻ ŀǾƻƛŘ ƛǎǎǳŜǎ ǿƛǘƘ ǘƘŜ ǇƭŀƴƴƛƴƎ ƻǳǘǇǳǘ ŘŀǘŀΣ ƳŀƪŜ ǎǳǊŜ ǘƘŜ ǇŀǘƛŜƴǘΩǎ Řŀǘŀ ƛǎ ŎƻǊǊŜŎǘΦ  
¶ !ƭǿŀȅǎ Ŧƻƭƭƻǿ ƎƻƻŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜǎ ǊŜƭŀǘŜŘ ǘƻ ǘƘŜ ǎǳǊƎŜǊȅΣ ǎŜŜ ǎŜŎǘƛƻƴ άRisk control 

measures external to the softwareέ ǎǘŀǘŜŘ ōŜƭƻǿΦ  

¶ Before validating the planning, check that the 3D visual of the synthesis page 

complies with the expected result. An unsuitable planning may lead to longer 

operating time.  

¶ No temporary saving is possible, progress will be lost if the software is closed without 

having fully completed and validated the planning. Make sure to validate the case to 

save the planning and keep an archived planning report. After validation, the 

planning report is available on the platform.  

¶ Please let us know if you experiment any bug (see §contact)  

¶ At the user's request, the User Manual can be supplied in paper form at no additional 

cost to the user within 7 days of the request.  

 
The use of the software allows a 3D planning carried out pre-operatively by the surgeon 
user1. The data presented by the software are not a planning suggestion and the final choice 
of planning is made by the surgeon user2.   
The surgeon is required to have the patient's consent to process their personal data on the 
planning software.  
 
It is forbidden to use multiple web browsers or multiple tabs of a browser in parallel to 
access multiple pages of the application.  
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INSTALLATION SPECIFICATIONS:  
Operating Systems:   
¶ Windows  
¶ Mac OS.  

  
Browser :   
¶ Google Chrome  

 
The browser used must be compatible with WEBGL technology: 
https://caniuse.com/?search=webgl  
  
for 3D rendering quality. the only browser to use, which is verified and guaranteed by the 
ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŜǊΣ ƛǎ ά/ƘǊƻƳŜέΦ  
  
There is no minimum as to the quality of the internet connection used but exchanges and 
transfers can be long with a low-speed connection. We recommend a connection with a 
throughput greater than 100Mbps.  
  
The site is totally responsive, that is to say that it automatically adapts to the screen size of 
your hardware support with a minimum resolution of 1200x675.  
 
 
UNITS USED  
All lengths are indicated in millimetres (e.g. offset, length, etc.).  
All angles are in degree (e.g. anteversion, tilt, etc.).  
 
 
ACCESSIBILITY TO THE DOCUMENTATION: 
The documentation is accessible from the platform at any time in the menu at the top right 
by clicking on the symbol next to the user's profile.  
Then a menu appears offering to download the documents available according to your needs 
and the title above.  
 

 
 

https://caniuse.com/?search=webgl
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This User Manual is also accessible at any time within the application by clicking on the icon  

.  
 

 
 
The label above represents the validated version for this entire document. 
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3. TERMS OF USE 

INTENDED USE : 

The 3D HIP PLANNER is intended for hip surgery planning in a pre-operative context. 
It will allow the determination of the adequate prostheses ranges and sizes to be implanted 
for a total hip arthroplasty. 
 
INDICATIONS 

3D HIP PLANNER is indicated when a total hip prothesis is indicated. 

INTENDED USERS 

The intended users of the medical device are orthopaedic surgeons, with knowledge of 
anatomy, biomechanics and reconstructive surgery of the musculoskeletal system, and 
associated surgical techniques. The surgeon is responsible for planning and approving the plan 
with the medical device. 
 
TARGET POPULATION 

The 3D HIP PLANNING SOFTWARE is intended for use on males or females, having reached 
skeletal bone maturation and requiring total hip surgery as stated in the indications. 
Pregnant and breast-feeding women are excluded from the target population.  
 
PERFORMANCES CLAIMED  

No clinical performance is claimed, the claimed performances are the following: 
¶ Assessment of needed stem size: a difference in size between the implanted prosthesis 

and the size planned when using the device of 1 or less, in 90% of cases. 
¶ Assessment of needed acetabular cup size: a difference in size between the implanted 

prosthesis and the size planned when using the device of 1 or less, in 90% of cases. 
 
BENEFITS 

No clinical benefits are directly claimed for this software. 
Clinical benefits are indirect and result of the total hip prosthesis. 
Intended benefits are: 
ω tŀǘƛŜƴǘ ŦǳƴŎǘƛƻƴŀƭ ǊŜŎƻǾŜǊȅ ǊŜƎŀǊŘƛƴƎ ƘƛǇ ƳƻōƛƭƛǘȅΣ 
ω tŀƛƴ ǊŜŘǳŎǘƛƻƴ 
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CONTRAINDICATIONS  

The planning software must not be used:  

¶ For joints other than the hip joint. 

¶ For planning other prostheses ranges than those referenced in the library. 

¶ When hip prosthesis is contraindicated. 
 
UNDESIRABLE SIDE EFFECTS 

No adverse side effects have been recorded in association with the device.  

4. LIFETIME OF THE DEVICE  

 
¢ƘŜ ǎƻŦǘǿŀǊŜΩǎ ƭƛŦŜǘƛƳŜ ƛǎ ǘǿƻ ȅŜŀǊǎΦ  
5ǳǊƛƴƎ ǘƘƛǎ ǇŜǊƛƻŘΣ hƴŜ hǊǘƘƻ ƎǳŀǊŀƴǘŜŜǎ ǘƘŜ ǎƻŦǘǿŀǊŜΩǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŀƴŘ ǳƴŘŜǊǘŀƪŜǎ ǘƻ ŎŀǊǊȅ 
out updates to enable its optimal use.  
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5. PLANNING ACCESS 

 
From the dashboard, the user selects the tab referring to the 3D HIP 

 
 
A new page 
appears:    

 
 
They then have access to all the information relating to ongoing interventions.  
This is also where the creation of a new tracker is done. To do this, the user  

must click on  
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6. GENERAL DISPLAY  

In this section, we will describe all the information indicated and the possible interactions in 
this insert common to all the pages of the application. Depending on the need, the user will 
be able to navigate from the "CASE" page to the "SUMMARY" page through the "CUP" and 
"STEM" pages.  
  
Regardless of the page displayed, the top banner of the application looks like this:   

 
 

This sequence of pages to be gone through via the arrow on the top ribbon allows 
each step to perform either a control operation, a planning operation, or both.  
 
At the top left of the application, the following surgery information is shown:  

 
 
 
 
 
Tools specific to the realization of specific actions are also available (measurement only on 
SUMMARY page):   
 

Surgery information Υ tŀǘƛŜƴǘΩǎ and 
date of birth, date of surgery, 
Lateralization reminder and 
ǇŀǘƛŜƴǘΩǎ ǳƴƛǉǳŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 

number 

Reminder of the 
lateralization case  
L for Ledt knee 
R for right knee 
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Pressing the Colorimetry button 

 will display two sliders that allow you to adjust the contrast and brightness: 

 
 
 
 
 
Validation tools are available (only active on the SUMMARY page):  

Access to the planning report is active only after the planification is validated 
 
Finally, tools for display management, access to explanatory documentation and 
disconnection from the platform are available at any time during the planning:  
 

Modification of the colorimetry Enabling and disabling the point to 
point leasurement tool 

Enabling and disabling comment 

Slider to control the brightness  Slider to control the contrast  

Access to the planning report  

Final validation of the planning 
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It is possible to zoom in and out with the mouse wheel on the imagery displayed throughout 
the application.   
Depending on your equipment mouse, trackpad, touchpad the action may be different to 
achieve the goal.   
   
For example, on PC with touchpad it is necessary to make a "pinch open",  
 

 
 
For the same action, on Mac with touchpad, you have to perform a "swipe with two fingers".  

 

Switch to full screen Access to the user manual 

Feedback on the follow up  of 
interventions  

Access to surgical preferences  
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7. SURGICAL PREFERENCES 

The user has the possibility to specify his preferred parameters for the realization of his 
planning.  

To do this, he must access the preferences screen setting via the button. 
 
The interface of this page is as follows: 
 

 
 
The user will then be able to configure the following elements:  
The appearance of the planning theme:  

Light theme Dark theme 
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¶ The appearance of the offset and length information insert: 
Standard Simplified 

  

 

¶ The display of the axial view on the default stem page:  
Default View Default masking 

  
 

¶ The default first display page:  
Default "CAS" page  Default "CUP" page  

  

 
¶ Automatic or custom configuration of anteversion and inclination values  
¶ The default information for Cup and Stem implants:   

o The default range  
o The default type  

 
To validate any changes made and return to the planning, the user must click on the button

.
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8. VALIDATING A PLANIFICATION 

8.1. BACKGROUND ON THE COURSE OF A CASE  

As mentioned above, the tool was developed with the succession of 4 pages (screens) that 
must be gone through sequentially from the initial screen of the "Case" to the final page of 
"Synthesis" passing through the planning of the "Cup" and the planning of the "Stem".  
 

;ŎǊŀƴ  :   
 
 

 
On a typical computer screen, the initial window named «  - Cases" is as follows for a 

surgery planned on the right side indicated by the pictogram  at the top left. 
 
This first screen is a step of possible access to the user manual of the device and a step of 
control by the surgeon of the administrative and anatomical data of the case.  
  

Case Progress Tracking Ribbon 

Administrative information 
of a case 

Dynamic 3D visualization insert Static display insert for bone anatomical 
data of the case  

Final report access ribbon, case 
validation, and user manual access 
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The information on this first page will remain accessible on the following screens by clicking 
on the double arrow under the indication "OPERATED SIDE".  
 

 

 
 
 
 
 
 

;ŎǊŀƴ  :   
 
¢ƘŜ ǎŜŎƻƴŘ ǿƛƴŘƻǿ ƴŀƳŜŘ Ϧ  - Cup" is as follows for a surgery planned on the right side 

indicated by the pictogram at the top left.  
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This second screen is a planning step of the prosthetic cup in its bone environment. This step 
makes it possible to fix the final prosthetic joint center at the center of the planned cup.  
 
Planning is carried out in spatial positioning, dimensional and implant typology. All changes 
made to the prosthetic cup in the left interactive insert are updated in real time in the 3D 
dynamic insert on the right.  

 
 
  
The offset (negative value) corresponds to the medialization of the cup.  

Interactive inserts for planning, 
sizing the acetabular  

Encart dynamique de 
visualisation 3D de la 

planification 

Administrative 
information of the 

case 

Final report access ribbon, case 
validation, and user manual access 

Case Progress tracking ribbon  
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;ŎǊŀƴ  :  
 
¢ƘŜ ǘƘƛǊŘ ǿƛƴŘƻǿ ƴŀƳŜŘ Ϧ  - Stem" is as follows for a surgery planned on the right side 

indicated by the pictogram at the top left.  
 

 
 
 
 
 

 By clicking on the button  an optional axial section scanner view can be displayed or 
hidden, the rest of the page is unchanged. This display is also configurable by default in surgical 
preferences.  

Interactive insert for selection, planning, 
positionning and sizing of the femoral implant of 

the case   

Dynamic 3D 
planning 

visualization insert 

Administrative information 
of the case 

 

Case Progress tracking ribbon  
 

Final report access 
ribbon, case validation, 
and user manual access 
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This third screen corresponds to the planning of the prosthetic femoral stem in its bone 
environment.   
Planning is carried out in spatial positioning, dimensional and implant typology. All changes to 
the prosthetic stem in the left interactive insert are updated in real time in the 3D dynamic 
insert on the right.  
 
 

Screen  :  
 
 
hƴ ŀ ǘȅǇƛŎŀƭ ŎƻƳǇǳǘŜǊ ǎŎǊŜŜƴΣ ǘƘŜ ƭŀǎǘ ǿƛƴŘƻǿ ƴŀƳŜŘ Ϧ  - Synthesis" is as follows for a 

surgery planned on the right side indicated by the pictogram at the top left.  
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his last screen is a final control step by the surgeon of the administrative data of the case, the 
planned prosthetic data, the digital data of the osteotomy and the functional data (length and 
offset) which can still be modified by the choice of the length of the neck.  
  
hǘƘŜǊ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀǊŜ ŀƭǿŀȅǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ōȅ ǊŜǘǳǊƴƛƴƎ ǘƻ ǘƘŜ Ϧ- /ǳǇϦ ǎǘŜǇ ƻǊ ǘƻ ǘƘŜ Ϧ- 
{ǘŜƳϦ ǎǘŜǇΦ Lƴ ǘƘŜ ŎŀǎŜ ƻŦ ŀ ǊŜǘǳǊƴ ǘƻ ǘƘŜ Ϧ- /ǳǇϦ ǎǘŜǇΣ ǘƘŜ ǎŜǉǳŜƴǘƛŀƭ ǇŀǎǎŀƎŜ ōȅ ǘƘŜ Ϧ- 
{ǘŜƳϦ ǎǘŜǇ ǿƛƭƭ ōŜ ƳŀƴŘŀǘƻǊȅ ōŜŦƻǊŜ ǊŜǘǳǊƴƛƴƎ ǘƻ ǘƘŜ Ϧ  - Synthesis" screen.  
 

Dynamic 3D Planning 
visualization insert 

Static display insert for prosthetic 
case data 

Interactive insert for choosing the 
length of the head 

Administrative 
information of the case 

 

Case Progress tracking ribbon  
 

Final report access ribbon, 
case validation, and user 

manual access 
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8.2. DISPLAY/AUTOMATIC CALCULATIONS 

8.2.1.  aŀƛƴ ǿƛƴŘƻǿ ƻŦ ǘƘŜ ζ /ŀǎŜέ ǎǘŜǇ  

 
This window is composed of two large parts. 

 
 

 
he Static insert for displaying the case's anatomical bone data ǘƘŀǘ ŘƛǎǇƭŀȅǎ ǘƘŜ ŎŀǎŜΩǎ 
anatomical bone data:  

  

¶ The side, by the turning the operated side on the left window in bright - see the 
case above. For a left side, the display will be as follows:  

 

Dynamic 3D visualization insert Static insert for diaplying the cŀǎŜΩǎ 
anatomical bone data 
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The calculation of the lengths (in mm) of the bone segments of the two lower limbs to assess 
the inequality of length between the two limbs and the origin of this inequality by segment 
with the following:  

 
 
 

 

The femoral length is 
calculated between the 
center of the femoral head 
and the top of the tibial 
spines. The grayed value 
opposite indicates the 
same measurement on the 
opposite, non-operated 
side. 
 

The length of the lower 
limb is calculated between 
the radiological U point of 
the hip and the center of 
the malleoli. The grayed 
value opposite indicates 
the same measurement on 
the opposite, non-
operated side. 
 
The tibial length is 
calculated between the 
top of the tibial spines and 
the center of the malleoli. 
The grayed value opposite 
indicates the same 
measurement on the 
opposite, non-operated 
side. 
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¶ The diameter (in mm) of the femoral head, as that of the acetabulum, is calculated 
automatically by superimposing a sphere as congruent as possible to the bone element 
concerned. The diameter of the sphere thus positioned gives the diameter of the bone 
element. 
 

  
 
 

¶ The anteversion (in degree) of the femur is calculated between the axis of the femoral 
neck and the posterior bicondylar plane. For the acetabular cup, it is the inclination of 
the cotyloid plane measured in a horizontal plane with respect to the sagittal plane. 
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¶  The inclination (in degree) of the cotyloid plane is measured using the frontal plane 
relative to the horizontal plane. 

 
 

¶ The femoral bone offset (in mm) is measured between the center point of the femoral 
head and the top point of the great trochanter and projected into the front plane.  
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¶  The CCD angle (in degree) is the angle between the diaphyseal axis and the neck axis 
measured in a front plane 

 
 
The second Dynamic 3D visualization insert area displays, on the side to be operated, the 
reconstruction of the bones in 3D with implants placed. Before any user intervention, the 
position of the sections and the size of the implants are those defined by the ONE ORTHO 
team at the "Pre-planning" stage (see § Accessibility to Documentation to consult the 
"Workflow User Manual")). The icons for the visualization tools 
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are described in paragraph "8.4 Display tools" and each icon has a tooltip on mouse-over.   
 
In addition to these specific tools, the usual functions that can be used in 3D scenes with your 
pointer are active:   
  

¶ With a mouse, with the left click to rotate the objects in the 3D scene, the right 
click held to translate the object into the 3D scene and finally the wheel to zoom 
+/-.  
¶ With a trackpad, with the click held with one finger to rotate the objects in the 
3D scene, the click held with two fingers to translate the object into the 3D scene 
and finally drag it with two fingers to zoom +/-.  

8.2.2. Main window of the ά/ǳǇέ stage 

This window is composed of three main parts.  
 

  
 
 
The Static Case Anatomical Data Display Box displays the anatomical case bone data in 
white and the prosthetic data in dynamics of changes in color:  

Static display insert for planned 
bone and prosthetic anatomical 

data 

Interactive inserts for planning, 
positionning and sizing the cotyloid 

implant  

Dynamic 3D visualization 
insert 
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¶ The inclination (in degree) of the cotyloid plane in white measured between this plane 
and the anatomical horizontal plane.  
 

¶ The anteversion (in degree) of the cotyloid cup in color measured between the 
equatorial plane of the prosthetic cup and the anatomical sagittal plane.  
 

¶ The inclination (in degree) of the cotyloid cup in color measured between the 
equatorial plane of the prosthetic cup and the anatomical horizontal plane.  

 
The second Dynamic 3D visualization insert area displays the hip in 3D, with the cup being 
placed on the side to be operated. The 3D display is dynamic of the changes made by the user. 

The icons for the visualization tools are described in paragraph "8.4 
Display tools" and each icon has a tooltip on mouse-over.  
  

This button allows the red display of the milled surfaces between the prosthetic cup 
and the unmilled bone acetabulum.  
 

 
 

  
 
In addition to these specific tools, the usual functions that can be used in 3D scenes with your 
pointer are active:   
  
¶ With a mouse, with the left click to rotate the objects in the 3D scene, the right click 

held to translate the object into the 3D scene and finally the wheel to zoom +/-.  
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¶ With a trackpad, with the click held with one finger to rotate the objects in the 3D 
scene, the click held with two fingers to translate the object into the 3D scene and 
finally drag it with two fingers to zoom +/-.  

  
The last Interactive inserting area for planning, positioning and dimensioning of the 
acetabular cup implant is described in the paragraph "8.3.2 Sizing and positioning of the cup".  

 
In this area and in all the cup planning scanner views two points are shown:  
  
¶ A fuschia dot, the same color as the cup, that represents the prosthetic joint center.  

  
¶ A yellow dot that represents the center of the bony femoral head.  

  
¶ A white dot that represents the center of the acetabulum.  

  
¶ A cyan dot that represent the articular center of the stem.  

  
In the initial position, the fuschia and white points merge.  
 

8.2.3. Main window of the "Stem" step  

 
This window is composed of three main parts. 
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The Static Insert area for displaying bone anatomical data of the case displays the 
location data of the prosthetic stem in its bone environment and the extraarticular values 
of length and offset.  
 

 
 

Static display insert for 
planned bone and prosthetic 

anatomical data 

Interactive insert for planning 
positionning and sizing the stem implant  

Dynamic 3D 
visualization insert 



DISPLAY / AUTOMATIC CALCULATIONS 

DOC 0079 H  
17/Oct/2025    P a g e 102 | 134 

¶ In blue, the distance measured along the diaphyseal axis between the head center and 
the top of the great trochanter.  

  
¶ In purple, the distance measured vertically between the shoulder of the prosthesis and 

the bottom of the saddle of the bone neck.  
  
¶ In green, the distance measured in the axis of the neck between the cutting plane of 

the neck and the top of the bony head.  
  
¶ In pink, the distance measured perpendicular to the cut of the neck between the 

cutting plane of the neck and the upper base of the small trochanter.  
 

 
 
¶ In blue, the values of length and bone offset on the operated side.  
  
¶ In green, the prosthetic correction values to the bone length and offset values on the 

initial operated side.  
  
¶ In white, the length and offset values on the opposite side.  

 
he second 3D Dynamic Display Insert  area displays  the femur in 3D, with the stem placed on 
the side to be operated. The 3D display is dynamic of the changes made by the user. The icons 

for the visualization tools  are described in paragraph "8.4 Display 
tools" and each icon has a tooltip on mouseover.  
  

This button allows the red display of the grated surfaces between the prosthetic stem 
and the ungrated bone femoral barrel.  
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n addition to these specific tools, the usual functions that can be used in 3D scenes with your 
pointer are active:   
  
¶ With a mouse, with the left click to rotate the objects in the 3D scene, the right click 

held to translate the object into the 3D scene and finally the wheel to zoom +/-.  
¶ With a trackpad, with the click held with one finger to rotate the objects in the 3D 

scene, the click held with two fingers to translate the object into the 3D scene and 
finally drag it with two fingers to zoom +/-.  

  
The last Interactive Femoral Implant Planning, Moving  and Sizing Insert area is described in 
"8.3.3 Stem Sizing and Positioning".  
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In this area and in all stem planning scanner views are shown four points: 

¶ A cyan blue dot of the same color as the stem that represents the articular center of 
the stem.  

¶ A white dot that represents the center of the bony femoral head.  

¶ A fuschia dot that represents the center of the prosthetic cup planned in the previous 
step.  

¶ A green dot that materializes the upper base of the small trochanter 
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8.2.4. Main window of the "Summary" step  

This window is composed of two large parts.  

 
 
 

The Static Case Anatomical Data Display Box that displays the anatomical case data box:  
  

¶ The side, by the turning the operated side on the left window in bright - see the case 
above. For a right side, the display will be as follows:  
 

 

Dynamic 3D planning visualization 
insert 

Interactive insert for choosing 
the length of the head   

Static display insert for prosthetic and 
anatomical case data 
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¶ The calculation of the lengths (in mm) of the bone segments of the two lower limbs to 

assess the inequality of length between the two limbs and the origin of this inequality 
by segment with:  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

The femoral length is 
calculated between the 
center of the femoral head 
and the top of the tibial 
spines. The grayed value 
opposite indicates the 
same measurement on the 
opposite, non-operated 
side. 
 
 

The tibial length is 
calculated between the 
top of the tibial spines and 
the center of the malleoli. 
The grayed value opposite 
indicates the same 
measurement on the 
opposite, non-operated 
side. 
 
 

The length of the lower 
limb is calculated between 
the radiological U point of 
the hip and the center of 
the malleoli. The grayed 
value opposite indicates 
the same measurement on 
the opposite, non-
operated side. 
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¶ The diameter (in mm), the name of the range and the version of the planned cup:  
 

 
 

¶ The size, range name and planned stem version:  
 

 
 

¶ Bone positioning measurements of the stem:  
 

 
 

o In blue, the distance measured along the diaphyseal axis between the 
head center and the top of the great trochanter.  

o In purple, the distance measured vertically between the shoulder of the 
prosthesis and the bottom of the saddle of the bone neck.  

o In green, the distance measured in the axis of the neck between the 
cutting plane of the neck and the top of the bony head.  

o In pink, the distance measured perpendicular to the cut of the neck 
between the cutting plane of the neck and the upper base of the small 
trochanter.  
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The offset and length measurements resulting from the planning:  

 
 
o In blue, the values of length and bone offset on the operated side.  
o In green, the prosthetic correction values to the bone length and offset values on the 

initial operated side.  
o In white, the length and offset values on the opposite side.  

 
The second area, Dynamic 3D visualization insert, displays the 3D reconstruction of the 
bones, with the implants positioned on the side to be operated on according to the surgeon's 
plan. 
 
La dernière zone Encart interactif de choix de la longueur de col finale est décrite dans le 
paragraphe « 8.3.4 Synthèse et ajustement du col ». 
 

he icons for the visualization tools are described in 
paragraph "8.4 Display tools" and each icon has a tooltip on mouseover.   
In addition to these specific tools, the usual functions that can be used in 3D scenes with your 
pointer are active:   
  
¶ With a mouse, with the left click to rotate the objects in the 3D scene, the right click 

held to translate the object into the 3D scene and finally the wheel to zoom +/-.  
  
¶ With a trackpad, with the click held with one finger to rotate the objects in the 3D 

scene, the click held with two fingers to translate the object into the 3D scene and 
finally drag it with two fingers to zoom +/-.  

  
The last Interactive Insert area for choosing the length of the final neck is described in 
paragraph "8.3.4 Synthesis and adjustment of the femoral neck".  
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8.3. PLANNING IMPLANTS AND ASSOCIATED SECTIONS  

8.3.1. Planification settings: General  

After loading the case, the first screen is displayed:  

 
 
 
This display is non-modifiable and presents the pre-planning carried out by the ONE ORTHO 
teams.   
  
On the left, the limb lengths of the two lower limbs to assess the inequality of initial length 
overall or by segment.  
In the center, the bone anatomical values of the patient.  
On the right, a 3D view centered on the pathological bone situation.  
  
 

  
  

By clicking , the default planification screen of the acetabular cup is displayed and 
the "Cup" button changes to color to indicate that this step is in progress.  
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This display is interactive and presents the pre-planning carried out by the ONE ORTHO teams. 
On the left the 2D displays on the scanner images (at the top of the front, at the bottom in 
axial section in the center in sagittal view) with dedicated pads per view for the movements 
of the cup, in the center and at the top the pad for choosing versions and sizes and on the 
right the real-time 3D display of the modifications (detail in 8.3.2 below).  

 
 

By clicking , the default stem planification screen appears and the "Stem" button 
changes to color to indicate that this step is in progress.  
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This display is interactive and presents the pre-planning carried out by the ONE ORTHO teams 
at the opening. On the left, the 2D displays on the scanner images (at the top of the profile, at 
the bottom in axial section in the center in frontal view) with dedicated pads for stem 
movements, in the center and top the choice of versions and sizes, in the center and bottom 
the calculated values of stem tracking and on the right the real-time 3D display of the 
modifications made (detail in 8.3.3 below).  

 
 

By clicking on , the summary screen is displayed and the "Summary" button changes 
to color to indicate that this step is in progress.  
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This display is interactive and presents the coincidentally assembly of the femoral stem 
attached to the femur and the center of the cup itself attached to the pelvis, this corresponds 
to the intraoperative reduction of the stem in the cup.   
In the right and left views, the values compared between the pre-operation member, the post-
operation member, and the opposite member are displayed. The only variable that can be 
modified here is the head diameter and neck length of the head used (detail in 8.3.4 below).  
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8.3.2. Dimension et positionnement of the cup  

 
The user can : 
 

¶ Change the size of the cup that has been pre-
planned. To do this, in the central inset one must click 
on "+" or "-" and the modified value is displayed in the 
center as well as the 3D cup of the chosen size on all the 
views.  

 

¶  Choose the cup range to use by clicking on it.  
 
 
 
 

¶ Adjust the position of the cup in antero-posterior and mid-lateral 
with the two pads present in the frontal and axial views. Outer arrows 
of the pads while watching the movement of the cup on the scanner 
views to assess the desired position. 
 

Frontal  et Axial pad  
 

¶ Adjust the position of the cup in tilt and ante/retro version with 
the 4 central circular arrows of the pads while watching the 
movement of the cup on the scanner views to evaluate the desired 
position.  

 
 
 
In the 2D views of the cup superimposed on the scanner cuts, it is possible to scroll through 
the scanner sections with the green slicer on the right to refine the desired position. The cross-
section position displayed in one view is marked in other views by a white line. This marking 
makes it possible to control the position of the scanner cut considered. At the opening all the 
cuts pass through the articular center of the cup. The center of the cup is represented by the 
fuschia dot, the yellow dot materializes the center of the bony head 
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The three logos at the bottom allow:   

  

Return to the initial display.  
  

To display the cup in 2D section (below left) or in 3D (below right).  
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 Display the bone in 3D or in CT slices. 
 

       

8.3.3. Stem sizing and positioning  

 
The user can : 
 

¶ Change the size of the stem that 
has been pre-planned.   

¶ To do this, in the central inset you 
must click on "+" or "-" and the 
modified value is displayed in the 
center as well as the 3D stem of the 
chosen size on all the views.   

¶ For the type click on "STD" for the 
standard version, and on "VARA" for 
the varized version.  

¶ For bony head select the diameter 
and neck length according to the 
expectations on length and offset.   
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Adjust the position of the stem in 
antero-posterior (In the sagittal view) 
and mid-lateral (In the frontal view) 
with the 4 arrows located in the pads 
at the bottom of the concerned views 
(white boxes) while watching the 
movement of the stem on the scanner 
views to evaluate the desired 
position.   

¶ Adjust the position of the stem in 
varus / valgus (In the frontal view), in 
Ante-Retro version (In the axial view) 
and in inclination (In the sagittal view) 
with the 6 circular arrows located in 
the pads at the bottom of the relevant 
views (white boxes) while watching 

the movement of the stem on the scanner views to evaluate the desired 
position. 
 

Lƴ н5 ǾƛŜǿǎ ƻŦ ǘƘŜ ǎǘŜƳ ǿƛǘƘ ǎŎŀƴƴŜǊ ǎŜŎǘƛƻƴǎ ǎǳǇŜǊƛƳǇƻǎŜŘΣ ƛǘΩǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǘƻ ǎŎǊƻƭƭ 
through the scanner sections with the green slicer to fine-tune the desired position. 
The scanner cut selected in one view is indicated in the other views by a white line. 
This allows you to check the position of the selected scan section.  
  
The three logos at the bottom allow, as for the cup:   
  

Return to the initial display.  

Display the stem in 2D section (below left) or 3D section (below right).  
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 Display the bone in 3D or in CT slices. 
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8.3.4. Synthesis and adjustment of the femoral neck  

 
The user can :  
 

¶ Change the neck length to adjust the limb length and/or final offset. To do this, in the insert 
of the implants, you must select the desired neck length (Short, Medium or Long) by clicking 

on the buttons  

 
 

 
 

¶ Take a measurement (in mm) between two points in the 3D scene by double-clicking to insert 
a first point and double-clicking a second time to insert a second point, a measurement in mm 
taken between the two points will be displayed.  There are several measurements that can be 
taken.  
 

To clear the display of measurements, click on the button this action will delete all the 
displayed measurements. 
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8.4. DISPLAY TOOLS 

 
 

 
 

 

Back to the initial display, tooltip  

 

 

 
Show, hide or transparently display the right femoral bone by 

successive clicks, tooltip: . 
In transparent mode the stem must be in Display mode.  
 

 

 
 

 
Show, hide or show transparency the pelvis by successive clicks, 

tooltip: . In transparent 
mode the cup must be in Display mode.  
 

 

 
 

 
Show, hide or show in transparency the left femoral bone by 

successive clicks, tooltip: . 
In transparent mode the stem must be in Display mode.  
 

 

 
 

 
Show, hide or show in transparency the bone cotyloid plane by 

successive clicks, tooltip:  
 
 

 

 
 

 
Show, hide or show in transparency the anatomical landmarks by 

successive clicks, tooltip:  
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Display the bone, by successive clicks, in turn in CT-scan or 3D 

section, tooltip:  
 

 
 

 
Display the cup, by successive clicks, alternately in 2D or 3D section, 

tooltip:  

 

 
 

Display the stem, by successive clicks, alternately in 2D or 3D section, 

tooltip::  

 

 
 

Display the head, by successive clicks, alternately in 2D or 3D section, 

tooltip::  

 

 
 

Display the areas of intersection between the implant and the bone, 
ǘƻƻƭǘƛǇΥ ζAfficher/Masquer surface fraisée (en rouge)η ƻƴ ǘƘŜ /ǳǇ 
ǇŀƎŜ Ŝǘ ζAfficher/Masquer surface râpée (en rouge)η ƻƴ ǘƘŜ {ǘŜƳ 
page. In this mode the pelvis or femur is in transparent mode and the 
implants must be in display mode to evaluate the milled or grated 
area 

 

 
 

 
Add an additional view  

 

 
 

 
Hides a view  

 

 
Allows you to scroll through the scanner images in the view where 
the slicer is present.  
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Frontal 
Axial 
Sagittal 
 

 
Indicates the nature of the anatomical view  

 
M 

Indicates anatomical positioning  
M for Medial  
 

 
L 

Indicates anatomical positioning  
L for lateral  

 

 
S 

Indicates anatomical positioning  
S for Superior  

 

 
I 

Indicates anatomical positioning  
I for Lower 

 

 
A 

Indicates anatomical positioning  
A for Anterior 

 

 
P 

Indicates anatomical positioning  
P for Posterior  

 

 

Provides contextual information about the associated value 

 

By clicking gives information about the associated label.  
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Clicking minimizes the display  

 

Clicking expands the display  
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8.5. PLANNING VALIDATION  

 
When all the planning elements meet the user's expectations, he must position the 3D view 
on the right-hand side of the overview page according to the view he wishes to find on the 
second page of the planning report. This is indicated by a tooltip on the 3D view, which 
disappears as soon as the 3D view is clicked.  
 

 
 

 
 

Select , an information insert appears indicating that the planification validation is 
final and that a planification report will be generated with the final view defined above.  
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To validate the planification, select , returns to the summary 
screen and always allows you to adjust the parameters.  

After validation, the custom planning report appears and can be downloaded  
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This two-page document contains all the information of the case with all the anatomical and 
prosthetic information, on the second page is inserted the view defined by the user.  
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9. APPENDICES 

 
APPENDIX 1 : ANATOMICAL ENTITIES 

 
THE PUBIC SYMPHYSIS 
Définition The area between the coxal bones. It is a fibrous cartilage tissue. 

Taking the point We choose the lowest area at the level of the pubic arch.  
Good to know  This point will be defined as the origin of the 3D scene 

 
 

 
 
ISCHIAL TUBEROSITIS  
Definition  These are the 2 lowest points in the frontal plane  

Taking points  Select the extreme part of the ischium (right then left);  

What you need to 
know   

These are the points of contact with the horizontal plane if the pelvis 
were to be placed on this plane.  

  

 
  

THE CENTER OF THE ACETABULA  
Definition  The acetabulum is a joint cavity of the iliac bone, located on each side of 

the pelvis, in which the femoral head (hemispherical end of the femur) is 
articulated to form the hip joint.  

Taking the point  Select the inner section of the cotyloid horn  
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Then automatic creation of a sphere congruent to this area, 
determination of the center of this sphere as the center of the 
acetabulum and measurement of the diameter as the diameter of the 
bone acetabulum.  

                            

 
THE BOTTOM OF THE PSOAS NOTCH  

Definition  Lowest point of the curvature when looking at the acetabulum in the 
sagittal plane  
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THE ACETALUTE PLAN  

Definition  We use three points to determine the plane of the acetulade that will be 
used for tilt and anteversion angle measurements.  

Taking points  Select the edge of the aceta to create an average plane of the selected 
surface.  

                                 

  
THE SACROILIAC LOWER POINTS  
Definition  The sacroiliac joints define the articular areas between the sacrum and 

the two iliac wings.  

Taking the point  Choose the lowest area at the level of the pubic arc.   
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THE ANTERIOR POINTS OF THE RADIOLOGICAL "U"  

Definition  They are located in the inferomedial direction in the acetabulum, just 
above the obturator hole  

Taking the point  The pelvis is cut through a frontal plane that passes through the 
centers of two acetabulums.  
Keep the posterior part and place the points of the radiological U.  

   

  

THE PROXIMAL END OF THE GREAT TROCHANTER  

Definition  The proximal end of the greater trochanter is the highest point of the 
largest protuberance on the upper part of the femur.  

   

  
  
  

THE UPPER BASE OF THE PETIT TROCHANTER  
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Definition  The femur has a second, smaller protuberance called the small trochanter, 
the upper part of the small trochanter is in front view of where a change 
in curvature is observed.   

   

  

THE POINT OF CURVATURE OF THE NECK  

Definition  It is the point of curvature, in the plane of the face of the ridge that joins 
the great trochanter at the femoral head.   

   

  
  
  

THE DIGITAL DIMPLE  

Definition  The digital dimple is located in the hollow between the inner surface of 
the greater trochanter and the femoral neck.   

   

  

POSTERIOR CONDYLE POINTS  

Definition  These are the most posterior points in the sagittal plane  

   

  
  

THE CENTER OF THE FEMORAL HEAD  

Definition  The femoral head can be modeled by a sphere. It is the center of this 
sphere   

Point taking   Select the outer surface of the femoral head.  
Then automatic creation of a sphere congruent to this surface, 
determination of the center of this sphere as the center of the head and 
measurement of the diameter as the diameter of the bony femoral head.  
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TOP OF THE FEMORAL HEAD  

Definition  The furthest point in the direction of the pass  
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10. MAINTENANCE 

An annual update is carried out for safety maintenance, automatically and completely 
transparently to the user. This maintenance includes resolving bugs and updating 
dependencies such as the framework, function libraries and SOUPs. It aims to prevent the 
emergence of new bugs and security vulnerabilities.  
Depending on their criticality, some bugs can be resolved without delay. 
 

11. CYBERSECURITY 

Our approach to managing cybersecurity is based on risk management at each stage of the 
software lifecycle, integrating cybersecurity concepts right the design stage. Security 
measures are applied to user authentication to the web application, which is managed by a 
login and password that gives only one user access to his or her own cases, thus restricting 
access to patient data to authorized persons only. We therefore ask you to be careful not to 
divulge your password, and to log out when you stop using the application.  
All cybersecurity risks are integrated and controlled in the medical device's risk management 
file.  

12. INCIDENTS / BUGS 

Despite the rigorous development of this software, any serious incident in connection with 
the device must be notified to the manufacturer and the competent authority of the Member 
State in which the user and/or patient is established.  
  
A list of known bugs is available at the following link: Link residuals bugs 

 

If you detect a bug that is not on this list, please send the information to the ONE ORTHO 
service.  

13. CONTACT 

Contact : 
For any questions concerning the use of the platform, please contact ONE ORTHO at the 
following email address: contact@oneortho-medical.com or by phone at 04 26 78 76 74.  
The ONE ORTHO  team is available to answer you from Monday to Friday from 9am to 6pm.  
 
 
 
 

https://oneortho.atlassian.net/wiki/external/MDMxZDBhYjFlZjg2NGM0MTg2NTEyMDkwNGExMzQ4ODY
mailto:contact@oneortho-medical.com
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14. FABRICANT 

 
 

 

Class Im medical device, manufactured by the company ONE ORTHO, 
complies with the requirements of EU Regulation 93/42/CEE. 
Date of 1st CE marking: April 29, 2021  
 
© 2023 OneOrtho Médical. Tous droits réservés. 

 

15. DEVICE INFORMATION AND ASSOCIATED SYMBOLS 

Light theme:  

  
Manufacturer  

  

Date of 
manufacture  

  

Unique 
device 

identifier  

  Medical 
device  

  

Consult the 
User Manual    

  
  

      

  
Dark theme:  

  
Manufacturer  

  

Date of 
manufacture  

  
Unique 
device 

identifier  

  Medical 
device  

  

Consult the 
User Manual  

            

 

ONE ORTHO 
Parc INOPOLIS,  
206 Route de Vourles 
69230 Saint Genis Laval 
FRANCE 
contact@oneortho-medical.com 
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Copyright Information  
This document and what it describes are protected by the law of March 11, 1957 on literary 
and artistic property, modified by the law of July 3, 1985, as well as by copyright laws and 
international conventions.  
  
Without the written permission of ONE ORTHO no part of this manual, including the products 
and software described herein, may be reproduced, transcribed, stored in a database system, 
or translated into any language, in any form or by any means, except for documentation kept 
by the purchaser for backup purposes. Any person failing to comply with these provisions shall 
be guilty of counterfeiting and liable to the penalties provided by law.  
ONE ORTHO provides this manual "as is" without warranty of any kind, express or implied, or 
conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ONE ORTHO, 
its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental or 
consequential damages even if ONE ORTHO has been advised of the possibility of such 
damages resulting from any defect or error in this manual or product.  
Product and company names appearing in this manual may or may not be registered 
trademarks or subject to copyrights of their respective companies and are used only for 
purposes of identification or explanation, and for the sole benefit of the owners, without 
intent of infringement.  
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